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1. 서론

디스플레이 산업이 급속도로 발전함에 따라 touch 
screen 및 touch panel 등에 사용되고 있는 ITO(Indium 
Tin Oxide) 박막의 면저항 측정은 필수적이다. 면저항

측정기술은 Four-Point Probe(FPP) method의 single-con-
figuration[1-5]이 주로 사용되고 있으며, 이를 적용한 면

저항 측정기가 사용되고 있다.
이 single-configuration에 의한 면저항 측정기술은 4개

의 탐침이 일렬로 배열된 프로브(probe)를 시료의 표면에

접촉시키면 면저항을 측정할 수 있기 때문에 매우 편리

하다. 그러나 이러한 면저항 측정기들은 대부분 매우

고가이고 탐침 간격에 대한 시료의 크기나 두께에 대해

보정계수를 적용하여 측정하여야 한다. 따라서 본 연구

는 디스플레이 관련 산업체, 대학교, 연구소 등 다양한

연구 분야에서 전도성 박막의 면저항 정밀측정에 대한

필요성과 면저항 측정기의 수요가 점점 증가함에 따라

single-configuration 기술을 적용한 면저항 측정기를 개발

하였다. 
개발된 면저항 측정기는 휴대형으로 시료의 표면에

프로브를 접촉시키면 면저항이 자동으로 측정되므로

누구나 쉽고 빠르게 박막의 면저항을 측정할 수 있다.
이 면저항 측정기의 성능은 약 1.0 %이하이며 저항과

면저항 측정기능에 대한 직선성, 안정도, 재현성 등에

대하여 국가측정표준으로부터 소급성이 유지된 십진

저항기를 사용하여 성능을 평가하였다.
 

2. 본론 

2.1 Four-Point Probe(FPP) Method
 Valdes에 의해 개발된 FPP method는 전도성

박막 및 실리콘 웨이퍼 등의 면저항을 측정하는데

널리 사용되고 있으며, 동일선상에 일렬로 배열된

4개의 탐침을 시료의 표면에 접촉시켜 저항을 측정

한 후 보정계수를 적용하여 면저항을 측정하는

single-configuration[1-5]이 주로 사용되고 있다. 이
single-configuration에 의한 면저항 측정원리는 그

림 1에서와 같이 탐침 A와 D에 전류 를 흘리고, 
탐침 B와 C에서 전압 를 측정하여 저항 를

식 (1)과 같이 구하고 면저항을 환산하는 기술이다.

         

 [Ω]               (1)

그리고 single-configuration에 의한 면저항 는

식 (2)와 같다.
  ×  [Ω/sq.]           (2)

는 비례상수로서 식 (3)과 같이 정의 된다.
  ×××      (3)
여기서, [1-5]는 탐침 간격 에 대한 시료

크기 의 보정계수로서 원형 시료와 사각형 시료에

대한 보정계수이다. 
예로서, 탐침 간격 가 1.00 mm이고, 시료의

직경 및 크기가 40 mm 이면   이며, 
시료의 크기 가 무한대라면 보정계수

  이다.  
[1-5]는 탐침 간격 에 대한 시료 두께

의 보정계수로서 탐침 간격 가 1.00 mm일 때

시료의 두께 가 0.4 mm이하이면 보정계수

  이다. 
는 측정 온도에 대한 보정계수로서 측정시

실험실의 온도가 (23.0 ± 0.5) ℃의 범위였으므로

보정계수는 1.0이다. 또한 는 탐침 간격에 대

한 보정계수로서 프로브 제작사의 성적서에 탐침

간격에 대한 오차가 없으므로 보정계수는 1.0이다.
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Fig. 1 Single-configuration four-point probe 
method

2.2 면저항 측정기의 설계 및 제작

개발된 휴대형 면저항 측정기는 그림 2와 같이

전원장치, 연산장치와 표시장치, A/D converter, 
gain amplifier, four-point probe, 전원으로 사용되는

충전용 건전지 등으로 구성되었다. 
측정기능은 저항과 면저항을 측정할 수 있도록

설계하였으며, 면저항 측정시 시료의 표면에 4-탐
침 프로브가 접촉되면 측정기의 표시창에 면저항

측정값을 나타낸다. 또한 측정을 멈추면 마지막

측정값이 표시창에 그대로 유지되어 면저항 측정

값을 편리하게 읽을 수 있다.  

Fig. 2 Block diagram of sheet resistance meter

2.3 면저항 측정기의 저항과 면저항 특성

전기량 측정에 있어서 대부분의 측정기들은 측

정의 정확도 뿐 만 아니라 직선성, 반복성, 재현성, 
안정도 등의 특성이 좋아야 한다. 이에 따라 개발된

면저항 측정기의 저항기능에 대한 평가를 위하여

국가측정표준으로부터 소급성이 유지된 십진 저

항기(Decade Resistor, 모델: ESI DB62, 불확도: 
0.005 %)를 사용하였다. 표 1은 저항에 대한 직선성

과 안정도 평가결과이며, 표 2는 면저항 측정기에

대한 평가 결과이다. 

Table 1 Evaluation results for resistance  
기준값 (Ω) 측정값 (Ω) 불확도(k = 2) (Ω)

0.5000 0.500 0.001

1.0000 1.000 0.001

10.000 10.00 0.01

100.00 100.0 0.1

300.0 300 1

500.0 500 1

Table 2 Evaluation results for sheet resistance
기준값
(Ω/sq.)

측정값
(Ω/sq.)

불확도 (k = 2)
(Ω/sq.)

4.532 4.53 0.01

45.32 45.3 0.1

453.2 453 1

3. 결론

ITO 박막 등의 전도성 박막에 대한 면저항을 누구나

쉽고 빠르게 측정할 수 있는 휴대형 면저항 측정기를

개발하였다. 이 면저항 측정기는 Four-Point Probe method
의 single-configuration 측정기술을 적용한 것으로

저항 측정기능과 면저항 측정기능으로 구성되었

다. 저항 측정범위는 0.1 Ω ∼ 500 Ω이며, 면저항

측정범위는 1 Ω/sq.∼ 2 kΩ/sq. 이다. 저항기능의

저항측정에 대한 직선성과 안정도는 0.1 %이내의

성능을 나타내고 있으며, 면저항 측정 불확도[6]는
약 1.0 %이하이다. 
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