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자성측정 홀소자와 압력측정 반도체 소자 손목형 맥진기의 비교연구

Comparative Study of Two Wrist Pulsimeters with Hall 

Device Measuring a Magnetic Field and Semiconductor 

Devices Measuring a Pressure
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본 연구는 맥파를 얻기 위하여 사용된 SPULS-2011의 손목형 맥진기와 싱가폴 HealthSTATS International사

의 반도체 압력소자를 사용한 BPro제품을 비교한 것이다. 미세한 자성홀소자를 사용한 손목형 맥진기는 단순 

압력센서로서 측정하기 어려운 맥상을 넓은 면적에 적용하여 맥파형의 변화를 관찰할 수 있게 만든 맥진기이

다. 본 연구는 자성홀소자를 이용한 손목형 맥진기와 반도체 압력소자를 사용한 BPro 제품의 비교를 통하여 

자성홀소자 손목형 맥진기의 성능평가와 유효성을 알아보기 위하여 수행한 연구 결과이다. 특히 이번 연구를 

통하여 자성홀소자 손목형 맥진기와 싱가폴 HealthSTATS International사의 BPro제품의 기능성 융합 제품을 개

발하는데 큰 도움이 될 것으로 사료된다. 혈압 및 맥박의 정확한 측정 데이터를 도출하기 위해 휴대가 가능하

도록 디자인된 손목형 맥진기가 맥파 분석 알고리즘으로 지속적인 혈압 및 맥박 측정 데이터를 얻을 수 있도록 

하였다. 앞으로 스마트 헬스 케어분야에 적용하기 위하여 싱가폴 HealthSTATS International사의 BPro제품에 

자성홀소자를 사용한 맥진기 모듈 적용이 가능함을 조사하였다. 

Fig. 1 자성홀소자를 사용한 손목형 맥진기

Fig. 1에서 보는 바와 같이 자성홀소자를 이용한 손목형 맥진기는 손목의 크기에 따라 늘리고 줄일 수 있으

며, 또한 탈부착이 간단하고 측정 시에 일정한 압력을 유지시켜 줄 수 있는 시계줄 형태로 디자인 되었다. 손목

형 맥진기 안쪽에는 맥파신호를 수집할 수 있는 측정부가 부착이 되어있는데 이곳은 자석과 센서, 그리고 자석

과 센서의 고정과 일정한 간격을 유지시켜주는 실리콘 장치로 구성되어있다. 

Fig. 2에서는 단순 반도체 압력소자를 사용한 싱가폴 HealthSTATS International사의 BPro제품으로서 블루
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투스를 이용한 데이터 전송형태의 구조를 가지고 있으며, 장비와 블루투스 통신을 통해 제품에 저장된 데이터

를 저장 후 무선전송이 가능하도록  디자인 되어있다. 

Fig. 2 압력센서로 동작하는 싱가폴 HealthSTATS International사의 BPro제품

본 연구결과에서는 홀소자를 이용한 손목형 맥진기와 반도체 압력소자를 사용한 BPro 제품의 구조적 융합

을 통하여 인체 생리와 병리 연구에 활용할 수 있는 제품을 개발하여 신체의  일중  리듬과  각종  질병의  발병 

전 징후를 탐색, 원격진료의 가능성 확대를 통해 측정된 데이터를 블루투스 통신으로 헬스케어장비나 의료기관 등

에 전송하고 관리되어, 차세대 스마트 헬스케어형 한방의료 진단기기로 적용 가능 할 것으로 기대한다.  
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