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Ⅰ. 서 론

급변하고있는다양한치과기공테크닉중노인보철에이용되고있는non-clasp denture의대표주자로고할수있는

attachment를이용한덴쳐제작을들수있다. 그중치관외어태치먼트는지대치관외부에유지장치를달아지대치와

국소의치간의기능운동을조절하는것으로주로후방연장국소의치에이용되고있다. 본지면에서는근래한국시장에새

롭게소개되고있는 Arch-Friction-Soft System을이용한 Cono-soft Attachment에 대한이론적인배경과전제작

과정에대해서알아보고자한다.

Ⅱ. 본 론

1. Arch-Friction-Soft System을이용한Cono-soft Attachment

Cono-soft Attachment는 치관외반정밀형(semi-precision)으로 수직악간거리가최소 3.5mm인경우에도적용할

수있다. Cono-Soft attachment는장착후장기적인탈착으로인한유지력저하가발생될때에는6개의칼라와탄성력

이각각다른Arch-Friction-Soft(특수나일론)로교체하여적정유지력으로이용할수있다(그림1, 2).

그림 1 Cono-Soft Attachment 메커니즘
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Cono-soft Attachment는 두 가지(DUP-FRICTION-EXTRA.1(extra)와 DUP-FRICTION-EXTRA) 방법을 이용

하여제작할수있는데, DUP-FRICTION-EXTRA.1(extra)은 탄성력이없는황색의플라스틱을붙여복제과정을거

치는방법이며, DUP-FRICTION-EXTRA는탄성력이있는흰색의플라스틱을붙여패턴레진을이용하는방법이다(그

림3, 4).

1) DUP-FRICTION-EXTRA를 이용한 Cono-soft Attachment

DUP-FRICTION-EXTRA를 이용한 Cono-soft Attachment를 이용한전제작과정을단계별사진으로알아보고자

한다(그림5~13).

그림 2 VD가 최소 3.5mm인경우에도적용할수있는 Cono-Soft Attachment

그림 3 DUP-FRICTION-EXTRA.1(extra)를 이용한 Cono-soft Attachment

그림 4 DUP-FRICTION-EXTRA를 이용한 Cono-soft Attachment

그림 5 모형제작후왁스납형제작
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그림 6 납형의원심면에male part 부착

그림 7 주조후도재관제작

그림8 Male part 원심면에 DUP-FRICTION-EXTRA 부착(크기조절)

그림 9 복제과정

그림 10 Metal framework 제작과정



2) DUP-FRICTION-EXTRA.1(extra)를 이용한 Cono-soft Attachment

DUP-FRICTION-EXTRA를 이용한 Cono-soft Attachment를 이용한전제작과정을단계별사진으로알아보고자

한다(그림14~23).
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그림 11 덴쳐 제작후청색의 arch-friction-soft 삽입(크기조절)

그림 12 완성된덴쳐내면에위치된청색의 arch-friction-soft

그림 13 Arch-friction-soft가 위치된덴쳐내면

그림 14 납형원심면에male part 부착

그림 15 주조 후도재관제작
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그림 16 DUP-FRICTION-EXTRA 부착후패턴레진을이용한코핑제작

그림 17 코핑내부에끼워져있는 DUP-FRICTION-EXTRA 제거

그림 18 패턴레진코핑과연결된납형제작후주조

그림 19 도재관과주조체적합확인

그림 20 Metal framework 제작과정
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Ⅲ. 결 론

어태치먼트를이용한국소의치는착탈에의해장기적으로유지력이떨어져환자의기능성에문제를야기할수있다. 따

라서정기적으로환자를내원시켜유지력등을점검하여적정력에유지력으로교체하여이용하여야장기간만족도높은

보철물로이용할수있다. Arch-Friction-Soft system은6개의칼라로각각탄성력이달라적정력에유지력에따라간

단하게교체하여이용할수있는시스템이다(그림24).
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