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1. 서 론

‘측정 오차’의 개념은 측정방법 정확성을 평가

함에 있어 기본이 되는 요한 것이다. 특히 측

정온도의 최종값이 외선 카메라 측정경로의 

(수학  측정방법에 근거한) 복잡한 로세싱 알

고리즘의 출력값으로 얻어지므로, 오차의 평가는 

외선 열화상 측정에서 필요하다. 올바른 정확

도의 평가사정을 해, 용된 모델에 의해 도입

되는 방법에서 오차들을 평가하는 것이 필요하다.

본고에서 고려하는 외선 시스템 측정 오차를 

정의하면 다음과 같다. 첫째, 외선 열화상에서

의 측정 모델의  오차이다. 이는 어 이 디

텍터의 단일요소(픽셀)에 한 카메라 측정경로 

알고리즘에 의해 계산되는 TC값과 이 요소에 의

해 사상되는( 표되는) 표면 의 실제온도 TR간

의 차이이다[1].

   (1)

여기에서, TC는 한 열상(thermogram)의 단일 픽

셀에 해 계산된 온도값이고 TR은 실제의 온도

값이다. 단일 픽셀에 의해 사상되는 표면 의 온

도는 일정한 것으로 가정한다. 두번째는 외선 

열화상에서 측정모델의 상  오차이다. 이는 실

제온도 TR에 한 오차 의 비이다

 

 (2)

아쉽게도 상기 정의에서 실제값인 TR은 미지의 

값이다. 따라서, 본고에서는 카메라 로세싱 알

고리즘의 시뮬 이션 동안에 앞서 할당되는 참값

으로 체하도록 한다. 반복 인 실험에서 발생

되는 측정 오차의 분석에서 시스템  랜덤 오차

가 생기게 된다. 시스템 오차( 는 편향; bias)는 

동일한 조건하에서 수행된 일정 수량의 무한 측

정치들에 해 계산된 평균값이다. 랜덤 오차는 

개개의 측정 결과와 앞서 평균값간의 차이로서 

정의된다. 시스템 오차와 랜덤 오차로 별되는 

측정 오차에 있어서, 외선 열화상에서의 측정

인 경우에는 시스템 상호작용이 온도평가의 정확

도에 매우 향을 미친다. 그러므로 본고에서는 

외선 열화상 측정에서 시스템 상호작용의 요인

을 살펴보도록 한다.

2. 적외선 열화상 측정에서의 시스템 오차

외선 카메라로의 온도측정 오차는 다음과 같

이 분류될 수 있다[2].

⦁방법의 오차

⦁보정(calibration) 오차

⦁ 자경로 오차

실제 조건하에서, 방법에서의 오차는 아래 이

유들 는 측정 동안에 생기는 상호작용으로부터 

일어난다.
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⦁물체 방사율, ,의 부정확한 평가 그리고/

는 Tatm, To, ω, d의 부정확한 평가

⦁카메라 디텍터에 다다르는 주변 - 물체로부

터 직  그리고/ 는 반사되어지는 - 복사의 

향

⦁ 기 투과율  기 방사의 부정확한 평가

⦁디텍터 노이즈

2.1. 방사율 측정 오차

하나의 외선 열상 내에서 상화 되는 물체

들의 방사율의 수가 많아질수록 방사율 평가 오

차는 매우 향을 크게 받는다. 그럼에도 불구하

고  외선 시스템에서는 오 라인 분석에서 

한 열상의 정의된 면 에 해 방사율을 분리하

여 규정하는 것이 가능하다. 이로부터 찰 표면

의 이질성 향을 축소한다. 물체 방사율은 장

(λ), 온도(T), 재료, 표면의 상태, 찰의 방향, 편

  - 고속 열과장에서의 - 정시(on time)에 

의존한다. 따라서 부정확한 방사 평가의 향에 

한 완 한 제거는 불가능해 보인다. 그러나 이

러한 향은 표면을 검정으로 칠하고 하게 

하거나 가능하다면 균일한 가열에 의해 방사율 

지도를 그림으로서 상당히 일 수 있다. 이러한 

해법의 용은 실험실 조건하에서는 용이하지만 

산업 조건하에서는 일반 으로 불가능하다. 그러

므로 부정확한 방사율에 기인한 측정 오차 요소

의 올바른 평가는 매우 요하다. 이는 물체 방

사율이 카메라 측정경로 알고리즘에서 입력량 

의 하나이기 때문에 더욱 그러하다.

기에 의해 방사되어지는 복사의 향은 가 

어들 때 커진다. 이 향은  ≥일 때 보

다 심각하다. 태양의 복사에 기인한 추가 오차가 

외부에서 시행되는 외선 열화상 측정에서 나타

난다. 태양은 고온에서 흑체로 인식되며 물체에 

입사하는 태양의 복사는 기에 의해 필터되고 

하루, 시간  기조건에 따라 다르다. 외선 

열화상에서 정확도 측면에서 태양의 복사에 한 

향을 연구하는 것은 쉽지가 않다. 보통 이러한 

복사는 ≃인 고온 물체의 정성 인 연구를 

제외하고는 측정이 불가능하다. 찰 물체가 하

늘의 복사, 건물 복사  지상 복사에 지로 반

사할 때 이러한 상황은 훨씬 더욱 복잡해진다. 

기 복사의 향을 한정짓는 것은 주변 온도를 

카메라의 마이크로콘트롤러에 입력함으로서 얻어

질 수 있다. 아쉽게도 문제는 이 온도를 신뢰할

만한 방법으로 결정하는 것이다. 찰되는 물체

의 이웃이 물체에 근 하거나 좀 더 떨어져서 놓

여있는 여러 방사율 값들의 성분들을 망라하기 

때문에 어렵다. 따라서 외부 복사의 향을 이

는 개방형 측정 챔버내에 물체를 놓아 검사를 함

으로써 기 복사의 향을 이는 방법들이 연

구되고 있다. 여기에서 챔버의 내부 벽은 방사율

이 1에 근 하도록 코 을 하 고 외부 방사의 

향을 이도록 고안되어 있다. 하지만 이러한 

방법은 실험실 조건하에서 연구되도록 고안되어 

있어서 물체의 크기가 작은 경우에만 가능하다. 

일반 으로, 주변 온도는 미지의 값이기 때문에 

실제 인 측정에서는 이 값은 기의 온도와 같

은 것으로 가정한다.

기 자체의 복사의 향은 카메라와 물체간의 

거리(d)가 수 미터를 벗어나지 않을 때 무시할 

만하다. 일정 거리에 있는 물체들의 온도를 측정

할 때, 기 자체의 복사는 고려되어야만 한다. 

이는 특히 입력값 , To, Tatm, ω와 d 값이 서로 

다를 때 그리고 추가로 찰 물체가 낮은 방사율

일 때 매우 요하다.

2.2. 적외선 카메라 보정 오차

두 번째 오차 원인은 외선 카메라를 보정하

는데서 일어난다. 보정 과정에 기인한 온도 측정 

오차는 개 다음으로부터 생긴다.

⦁온도가 있는 자체 복사의 보정, 측정  변

이 동안 카메라 학 요소들의 자체 복사와 

필터들에서의 차이

⦁보정  측정 동안 카메라와 상체간의 서

로 다른 거리

⦁흑체와 카메라의 한정된 온도 분해능으로부

터 반 되는 기 복사의 향을 무시하는, 

보정 동안 상체 방사율의 애매한 결정들

⦁참조 표 의 한정된 정확도, 보정 들과 보

간 오차의 한정된 수

보정 과정은 체계 인 상호작용들의 필수 인 

근원이므로 이에 한 단계와 이론  토 를 기
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Fig. 1 Characteristics of relative spectral sensitivity of 

LW infrared camera

술해보도록 한다. 디텍터의 자동보정을 제외하고

는 최종 제품으로서 카메라 체가 제조자에 의

해 보정 실험실로 보내지고 여기에서 여러 보정 

단계를 거친다. 보정 인증서는 이러한 과정을 통

과하는 각 부품에 부착된다. 이 인증서에 다음의 

것들을 포함한다.

⦁실험실의 이름

⦁카메라 시리얼 번호

⦁보정 동안에 사용된 카메라 요소( : 학기, 

필터들)
⦁보정 과정을 정의하는 표

⦁인증서 유효 기간

⦁(인증시험을 수행하고 승인한 사람) 련자

의 날자  서명

각 측정 카메라에 한 기술 인 자료는 ±2 ℃ 

는 ±2% 범 와 같은 각기의 측정 정확도를 명

시한다. 이러한 매개변수는 보정 동안 엄격히 명

시된 실험실 조건하의 정확도로서 해석되어야 한

다. 실외에서와 같은 실제 인 측정상태에서 정

확도는 상당히 악화된다. 외선 시스템의 보정

은 기술 으로 흑체를 사용하여 실행된다. 여기

서, 보정되는 장치의 동작범  체에 걸쳐 흑체

의 방사율(εob ≈ 1)이 용되어진다. 카메라와 흑

체간의 거리가 짧은 경우에는 기투과율  

상체 방사율을 모두 1로 가정한다. 실험실 보정

은 흑체에 의거해 셋 된 온도 에 상응하는 

신호인 외선 복사 모델의 다음 식(3)으로부터 

디텍터 신호()를 측정하는 것으로 시행된다. 

 


(3)

 
 

 


, K
(4)

여기서 R, B, F는 보정 들에 한 최 함수를 

얻기 해 결정되는 상수들이다. 

식(4)에 근거해서, 외선 카메라는 디텍터 신

호(si)를 명시된 복사 장 범  [λ1, λ2]에 한 온

도(Ti)로 변환한다. 이론 인 으로부터, 식(3)
의 특성은 Planck법칙에 따라 디텍터에 입사하는 

흑체 복사량 M(λ, T)와 카메라의 상  분  민감

도를 기술하는 함수인 Sk(λ)의 곱을 분한 근사

값에 따른다. Fig. 1은 외선 장  카메라의 상

 분  민감도의 특성을 나타낸 것이다[3,4]. 이 

곱은 카메라 동작 간격인 λ1-λ2에 걸쳐 흑체의 

명시된 온도 Ti에 해 분된다.

  ∙











 


, K
(5)

여기서 T는 표면의 온도이다. λ는 방사된 

복사의 장이며 K는 ×로서 

Boltzmann의 상수이다. 

는 디텍터의 정규화된 검출능(분  민감

도)의 함수 D*(λ)와 카메라 학 투과율의 분  

특성에 의해 주로 결정된다. 일반 으로, R, B, F
의 값들은 각 카메라 단 별로, 각 측정 범 별

로 다르다. 

3 ~ 5㎛ 단 (short wave; SW) 카메라  

8 ~ 14㎛ 장  카메라의 측정경로에 한 형

인 정 특성, s=f(T),가 Fig. 2에 도시되어 있다. 

상수 R, B, F는 카메라의 마이크로콘트롤러의 

장장치에 장되어 디지털화된 디텍터 신호(s), 
식 (6)의 측정 모델(Tob)과 일련의 값들인 방사율

(εob), 기온도(Tatm), 주변온도(To), 카메라와 상

체간 거리(d), 기 상 습도(ω%)에 근거하여 측

정 온도(Ti)를 매번 계산한다. 식(6)은 다섯개의 

주요 변수들의 함수로서 정의된 외선 카메라 

측정모델을 정의한 식이다. 
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       (6)

보정 과정은 Machine et al. [5] 등의 문헌에 상

세히 기술되어 있다. 

Fig. 2 Static characteristics of measured path of SW 

and LW in infrared camera

2.3. 적외선 장치의 계통 오차

세번째 시스템 오차의 원인은 카메라의 기  

경로이다. 이 오차는 다음의 비 인 상으로

부터 야기된다.

⦁디텍터 잡음

⦁(냉각식 어 이를 가지고 있는 경우) 냉각시

스템의 불안정성

⦁pre-amplifier와 ( 는) 타 자시스템의 게인 

요동값

⦁디텍터와 는 타 자 구성요소의 제한된 

역폭(bandwidth)
⦁제한된 해상도와 A/D 컨버터의 비선형성 

자 경로에서의 오차는 –15 ~ 40 ℃의 주변온

도에서 ±1% 이내이다. 보통인 상황에서, 방법상

의 오차는 심지어 수 %에 이르기도 한다. 이 오

차들이 외선 카메라로 온도장을 비 으로 측

정할 때 생기는 주요 오차들이 된다. 

따라서 외선 측정 방법은 균등질의 상체 

즉 거의 같은 방사율을 갖는 상체에 해 온도

분포를 원격으로 계측하는데 유리하다[6]. 최근에

는 부분의 외선 카메라의 해상도가 0.05 ~ 
0.1 K에 이르지만, 상화된 온도는 여러 요소들

에 의해 편향되어 있다. 그러므로, 각각의 측정결

과는 조심스럽게 분석되어져야 하고 측정자는 

외선 열화상에서의 측정해석 분야에 많은 경험이 

있어야 한다.

3. 결론 및 제언

외선 열화상에서 온도 측정은 정확하지는 않

으며 잘 알려진 흔히 사용되는 학 고온계

(pyrometer)와 유사하게 부정확성을 나타내고 있

다. 열 기, 항, 온도계를 사용하는  방법이 

때로는 보다 더 좋은 정확성을 제공하기도 한다. 

그러나 방식에 의한 온도측정을 용할 수 

없는 경우가 있다. 외선 열화상 방법의 부정확

성은 에 두드러지게 드러날 수 있다. 특히 재

료들의 서로 다른 방사율로 구성된 비동질의 

상체의 온도장을 측정하는 동안에 더욱 그러하다. 

이론  실험을 포함한 방법상에서의 오차를 

고려하는 것은 외선 열화상에서 측정의 정확도

를 평가하는 주요 요소이므로, 서로 다른 측정 

조건하에서 이러한 오차들을 범 하게 연구하

는 것이 요할 것으로 사료된다.
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