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요  약  본 실험의 목적은 TSE-SPIR 지방소거기법과 GE-PROSET 지방소거기법을 비교하여 복부자기공명영상에서 
최적의 T2 강조 지방소거기법을 평가하고자 한다. 자기공명영상 검사는 16채널 다중채널을 사용하여 1.5 T(Philips, 

Medical System, Achieva)기기로 수행하였다. 모든 영상은 TSE-SPIR과 GE-PROSET을 이용하여 축면상(axial plane)을 
얻었다. TSE-SPIR과 GE-PROSET에 대한 후복막 지방의 평균 SNRs는 31.50, 4.15 이었으며, 장간막 지방에 대한 
SNRs는 32.39, 7.03이었다. TSE-SPIR과 GE-PROSET에서 장과 후복막 지방, 장간막 지방의 CNRs는 152.69, 74.54 와 
26.12, 68.78이었다. 장벽에 대한 묘출도는 TSE-SPIR(2.4), GE-PROSET(1.8)로 TSE-SPIR가 높게 나타났으며, 췌장벽
(pancreas wall)에 대한 묘출도는 TSE-SPIR(1.90), GE-PROSET(2.80)로 GE-PROSET가 높게 나타났다. 결론적으로, T2 

강조 지방소거 복부자기공명영상에서 GE-PROSET 지방소거기법 보다  TSE-SPIR 지방소거기법이 우위성 있은 평가
를 얻었다. 

Abstract  The purpose of this experiment is to evaluate of optimized FS techniques for T2 weighted abdominal 
MRI compared of TSE-SPIR fat suppression and GE-PROSET fat suppression. All MR examinations were 
performed on a 1.5 T(Philips, Medical System, Achieva) scanner using 16 channel mult-coils. All images were 
performed in the axial plane using TSE-SPIR and GE-PROSET. The mean SNRs of the retroperitoneal and 
mesenteric fat for TSE-SPIR and GE-PROSET were 31.50, 4.15 and 32.39, 7.03. The mean CNRs of the bowel 
and retroperitoneal, mesenteric fat for TSE-SPIR and GE-PROSET were 52.69, 74.54 and 26.12, 68.78). The 
delineation of bowel wall margins with TSE-SPIR(2.4) and GE-PROSET(1.8) were significantly improved using 
TSE-SPIR. The delineation of pancreas wall with TSE-SPIR(1.90), GE-PROSET(2.80) were significantly 
improved using GE-PROSET. In conclusion, TSE-SPIR fat suppression was superior to GE-PROSET fat 
suppression in T2 WI FS abdominal MRI.
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1. 서론

자기공명영상은(magnetic resonance imaging; MRI)은 
물과 지방 사이에 화학적 이동현상을 가지고 있다. 지방
은 기본적으로 강한 신호를 가지고 있어 잘못된 인공물

을 형성하기도 한다. 지방소거(fat suppression)를 통해 영
상을 얻는데 가장 기본이 되는 방법으로 화학적 이동 선
택포화(chemical shift selective saturation; CHESS)기법이
다[1]. 이 기법은 화학적 이동(chemical shift)효과를 이용
하여 지방이나 물만을 선택적으로 영상화하는 기법으로
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서 물을 억제 시키거나 지방을 억제시켜 영상을 얻는 방
법이다. 이러한 원리를 이용하여 대부분 자기공명영상 검
사 시 지방소거 기법을 기본으로 모든 검사 영역에 포함
되어 있다. 특히 조영제 주입 전⦁후 복부(abdomen)[2] 
및 사지(extremity)[3] 검사에서 기본으로 지방소거 기법
을 적용하여야만 진단이 가능하며, 그 외에 T2 강조 지방
소거기법은 급성 복부질환(acute abdomen disease)이 있
는 산모환자에게 유용한 가치가 있다고 한다[4]. 지방은 
장(bowel), 췌장(pancreas), 신장(kidney) 주변에 많이 분
되어 있으며, 이러한 부위에 염증(inflammation), 전염
(infection), 또는 비정상적 유체물(abnormal fluid 
collections)의 원인으로 질환이 진행될 때 필수적으로 지
방소거 기법이 적용되어야만 평가가 가능하다[5-6].  복
부 MRI는 호흡과 연관성이 깊으며, 또한 내부에 지방이 
많이 분포 되어 있기 때문에 호흡정지 기법(breath- hold 
technique)을 적용하여 지방소거 영상을 획득하여야 만이 
정확한 평가가 이루어진다. 복부 MRI에서 호흡정지 기법
을 적용하여 T2 강조 지방소거 펄스시퀀스는 half-Fourier 
acquisition  single shot turbo spin echo(HASTE), turbo  
 spin echo(TSE), gradient echo(GE)로  3 가지을 주로 적
용할 수가 있다[7]. HASTE 기법은 시간을 줄이기 위해 
적은 수의 에코를 이용하는 방법이며 K-space의 에코 간
격은 일정하게 하면서 K-space의 일부만을 진 신호(true 
echo)로 얻고, 나머지는 거울데이터(mirrored data)로 채
우는 방법이다. 영상획득시간이 줄고 해상력    
(resolution)이 좋은 특성이 있으나, 신호대 잡음비 (signal 
to noise ratio: SNR)가 감소하고, 흔들림이 생기는 단점
이 있다[8]. TSE 기법은 스핀에코 영상파형(spin echo 
sequence)을 고속영상법으로 변환시킨 방법이다. 검사소
요시간을 줄이기 위해 turbo factor를 사용하며, 유효에코
시간(effective TE)을 적용하여 K-space 중앙부분에 대조
도를 결정하게 하는 신호를 먼저 채우는 기법이다. 데이
터를 모으는 TE 시간이 서로 다르기 때문에 흔들림이 발
생할 수 있는 단점이 있으나, 고해상력과 대조도가 높은 
영상을 얻을 수가 있다[9]. GE 기법은 짧은 TR(repetition 
to time), TE(echo to  time)을 사용하며, 숙임각이 다른 
HASTE, TSE에 비해 작기 때문에 검사시간이 짧은 기법
이나, GE은 RF(radio frequence) 인가시간이 짧아 자장의 
불균일성이 포함된 신호를 얻기 때문에 영상의 질(image 
quality)이 다소 떨어진다[10]. 본 실험에서 3종류의 기법 
중 HASTE 기법은 복부 MRI 검사 시 사용하고 있지만, 
이론적 장, 단점에 따라 기존 보고에 의하면 SNR과 CNR
이 TSE 비해 많이 떨어지기 때문에 평가를 하지는 않았
다[11]. 그러나 저자가 알기에 지방소거기법을 적용하여 
GE 기법과 TSE 기법에 대한 우위성을 비교한 논문이 없

기 때문에 복부질환에 대한 최적의 정보를 제공하기 위
해 비교할 필요성이 있다고 생각한다. 또한 TSE 지방소
거기법은 GE 지방소거기법에 비해 검사 소요시간이 길
기 때문에 환자상태가 좋지 않은 경우에는 움직임이 있
는 영상보다 영상의 질은 떨어지지만 움직임이 없는 영
상이 환자에 대한 정보를 더욱더 많이 제공하기 때문에 
GE 지방소거기법에 대한 대처가능성을 고려할 필요성이 
있기 때문이다. 이에 본 실험의 목적은 1.5T MRI 기기를 
사용하여 복부 검사 시 지방소거기법으로 가장 많이 사
용되고 있는 TSE-SPIR과 GE-PROSET 기법을 비교하여 
병변을 묘출하는데 가장 적합한 지방소거 기법을 알아보
고, 정량적 평가를 통하여 두 기법에 대한 임상적 유용성
을 고려하고자 한다.

2. 대상 및 방법

2.1 대상

2012년 10월부터 2013년 5월까지 총 30명(남자 : 15
명, 여자 15명, 연령분포: 40 ~ 50세(평균 45.32 ± 4.5세)
의 정상인 지원자를 대상으로 하였으며, 모든 지원자는 
사전에 MRI 검사 경험자만을 선정하여 실험을 하였다. 
정량적인 데이터 분석을 위하여 병력 상에 폐질환 경험
이 있는 대상은 숨을 고르게 참지 못하기 때문에 모두 실
험대상에서 제외시켰다. 모든 환자는 검사를 받기 전 본 
실험에 안전성에 관한 사전 동의서를 작성 후 검사를 하
였다.

2.2 방법

2.2.1 자기공명영상 프로토콜(MRI protocol).

본 실험에서 정량적 평가를 위해 선택한 장비는 1.5 
Tesla 자기공명영상기기(Philips, Medical System, Achieva)를 
선정하여 실험하였고, 데이터 수신을 위한 자기공명영상 
코일로서 16채널 다중코일을 사용하였다. 데이터 평가를 
위해 영상획득은 축면상(axial plane)으로 하였으며, 적용
할 펄스시퀀스로는 TSE( TR : 2326 ms, TE : 80 ms, 
Matrix : 240x198, Slice thickness : 7mm, Gap : 1 mm, 
FOV : 300 mm, FA : 90˚)와 GE( TR : 204ms, TE : 9ms, 
Matrix : 240x198, Slic thickness : 7mm, Gab 1mm, FOV 
: 300 mm, FA 25˚)로 하였다. 이러한 매개변수의 조건은 
검사 소요시간이 21초, 17초로 모두 호흡정지기법이 가
능하도록 설정을 하였다. 두 펄스 시퀀스에 대한 최적의 
지방소거 기법을 알아보고, 평가하기 위하여 TSE에서는 
SPIR 기법을 적용해 보았고, GE에서는 PROSET 기법을 
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적용하였다.

2.3 영상분석(Image analysis).

2.3.1 정량적 분석

두 가지의 영상기법에서 후복막 지방과 장간막 지방에 
47.63mm2로 관심부위(region of interest, 이하 ROI)를 설
정한 후 측정 하였다. 배경잡음의 신호강도는 위상부호화
방향(phase-encoding direction)인 복부표면의 전⦁후 측 
공간에 362.99mm2로 환형의 관심 부위를 설정하였다. 이 
기본 수치를 이용한 정량적 분석을 위해 사용한 지표
(parameter)는 신호대 잡음비, bowel 과 인접부위의 소거
된 지방에 대하여 대조도대 잡음비를 구하였다. 이들 
parameter는 다음과 같이 정의한다.

1. SER: 후복막 지방과 장간막 지방의 ROI에서 얻은 
평균 신호강도를 위상 부호화방향인 복부표면의 전
⦁후 측 공간에서 설정한 ROI에서 얻은 배경잡음 
신호강도의 표준편차로 나누었다. ROI의 크기는 같
았으며, 경계가 좋은 장의 중앙과 그 인접부위의 소
거(suppression)된 지방에 설정하였다. SNR을 평가
하는 방법으로 식 (1, 2)과 같이 적용을 하였다[12].

     


(1)

   


(2)

2. CNR: (장의 평균 신호강도에서 후복막 지방과 장간
막 지방의 관심영역에서 얻은 평균 신호강도를 잡
음의 표준편차의 형식으로 얻어졌다. CNR을 평가
하는 방법으로 식 (3, 4)과 같이 적용하였다[13]. 

       
 

(3)

      
 

(4)

2.3.2 정성적 분석

두 가지의 MR기법으로 얻은 영상들은 각각 독립적으
로 두 명의 복부방사선과 의사와 국제 전문방사선사 1명
에 의하여 평가되었다. 이들은 각 영상에 대하여 bowel 
wall margins의  묘출도( delineation)를 세 단계로 점수를 
주었다. 구분의 단계는 불량(poor, 1), 보통(fair, 2), 양호
(good delineation, 3) 이었고 각 영상에 대하여 얻어진 점
수를 평균화 하여 비교하였다. 묘출도는 국소 신호강도가 
미미하여 경계가 구분되지 않을 때 1점, 신호강도 변화가 

미미하고, 경계가 뚜렷하지 않을 때 2점, 신호강도 변화
가 뚜렷하고, 경계가 좋을 때 3점으로 평가하였다.

2.4 통계분석

두 가지 영상기법에서 정량적 분석으로 신호대 잡음비
와 대조도대 잡음비에 대한 통계적 유의성은 paired 
Student’s t-test로 계산되었으며, 장벽(bowel wall)의 차이
(margins)에 대한 통계적 유의성은 Wilcoxon Rank test를 
적용하였고, 통계에 사용된 프로그램은 SPSS 14.0을 이
용하여 p 값이 0.05 이하일 때 유의성을 두었다.

3. 결과

총 30명의 정상인 지원자에서 정량적 분석결과 
TSE-SPIR과 GE-PROSET기법을 적용했을 때 후복막 지
방의 평균 SNRs는 31.50 ± 05.98, 4.15 ± 00.98 이었으며
(p=0.00021), 장간막 지방의 SNRs는 32.39 ± 06.01,7.03 
± 0.2.07이었다(p=0.00085).  TSE-SPIR과 GE-PROSET에
서 장(bowel)과 후복막 지방, 장간막 지방의 CNRs는 
152.69 ± 15.87, 74.54 ± 10.14(p=0.00074) 와 26.12 ± 
11.19, 68.78 ± 09.26(p=0.00002)이었다(Table 1). SNRs 
비교에서는 TSE-SPIR 기법이 4배 이상의 아주 높은 값
을 얻어 많은 정보를 제공할 수 있을 것이며, CNRs 비교
에서도 TSE-SPIR 값이 2배 이상의 높은 값을 얻어 지방
과 미세한 병변에 대한 차이를 뚜렷하게 하는 결과이다.  
본 실험결과 얻은 영상을 이용하여 측정했을 때 장벽에 
대한 묘출도는 TSE-SPIR(2.4 ± 0.4), GE-PROSET(1.8 ± 
0.3)로 TSE-SPIR가 높게 나타났으며(p=0.00027), 그림 1
에서 보여 주고 있다. 그림 1에서 a 그림(TSE-SPIR)이 b 
그림(GE-PROSET)에 비해 원 (circle)을 보았을 때 소장
벽(small bowel wall)의 차이가 크게 구분되어 있으며, 장
과 주변조직 사이에 지방소거가 뚜렷하게 잘 되어진 것
을 육안으로 확인 할 수가 있었다. 췌장벽(pancreas wall)
에 대한 묘출도는 TSE-SPIR(1.90 ± 0.2), GE-PROSET 
(2.80 ± 0.6)로 GE-PROSET가 높게 나타났으며(p=0.00004), 
그림 2에서 보여 주고 있다. 그림 2에서 b 그림
(GE-PROSET)이 a 그림(TSE-SPIR)에 비해 화살표를 보
았을 때 췌장과 주변조직에 차이가 크게 나며, 췌장의 윤
관이 뚜렷한 것을 알 수가 있었다. 복부 검사 시 
GE-PROSET 검사가 췌장질환 진단에 유용한 기법이라는 
것을 알 수 있었다. 전반적으로 그림 1, 2를 비교해 보았
을 때 두 기법 모두 지방소거는 되었지만, 특히 
GE-PROSET 기법은 자장의 불균일성으로 인하여 대둔근 
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부분(gluteus maximus, arrow head)을 비롯하여 전체적으
로 균일하게 지방소거가 이루어지지 않았고, 이러한 원인
은 자장의 불균일성으로 인하여 주파수의 이동이 발생하
여 지방소거가 아닌 물 소거(water suppression) 현상이 
나타난 것을 알 수가 있었다(Fig. 1 b, arrow). 두 기법에 
대한 이러한 결과들은 지방소거에 관점을 두었을 때 
TSE-SPIR 기법이 높은 정보를 제공하게 되었다.

[Table 1] Quantitative values for fat suppression, Qualitative 

values for delineation of bowel wall and pancreas 

a)
TSE-SPIR

b)
GE-PROSET p

c)SNR1  31.50±05.98 4.15±00.98 0.00021
d)SNR2  32.39±06.01 7.03±0.2.07 0.00085
e)
CNR1 152.69±15.87 74.54±10.14 0.00074

f)CNR2 126.12±11.19 68.78±09.26 0.00002
g)BWD 2.40±0.4 1.80±00.30 0.00027
h)

PD 1.90±0.2 2.80±00.60 0.00004

Note - Data are given as mean ± standard. deviation.
a)
TSE-SPIR : turbo spin echo-spectral presaturation inversion 

recovery, b)GE-PROSET: gradient echo-principle of selected 

excitation technique. c)SNR1 : signal to noise ratio in 

retroperitoneal fat. 
d)

SNR2 : signal to noise ratio in mesenteric 

fat. e)CNR1 : contrast to noise ratio in retroperitoneal fat. 
f)CNR2 : contrast to noise ratio in mesenteric fat. g)BWD : 

bowel wall delineation. 
h)

PD : pancreas delineation.

a

b

[Fig. 1] 42-year-old(female) normal volunteer. 

Bowel wall margins(circle) was well 

demonstrated on TSE-SPIR(a) than on 

GE-PROSET images(b).

a

b

[Fig. 2] 50-year-old(male) normal volunteer. Pancreas 

wall margins(arrow) was well demonstrated 

on GE-PROSET(b) than on TSE-SPIR 

images(a).

4. 고찰

본 실험을 통하여 임상적 복부 영상에 관한 두 기법에 
대한 이점에 대하여 평가를 할 수가 있었고, 후복막 지방
과 장간막 지방에 대한 신호대 잡음비와 대조도대 잡음
비를 측정하여 지방소거 정도를 평가할 수가 있었다. 현
재 임상에서는 자기공명영상기기를 이용하여 복부 질환
평가에 있어서 지방을 소거하는 방법으로 STIR(Short TI 
Inversion Recovery), SPIR(Spectral Presaturaion with 
Inversion Recovery, SPAIR(Spectral Attenuated Inversion 
Recovery), PROSET(PRinciple Of Selected Excitation 
Technique) 기법이 주로 사용되고 있다[14-16]. 이들 기법
들은 이론적 장, 단점에 따라 복부 및 사지 질환검사에 
적절하게 사용을 하고 있다. 본 평가에서는 TSE는  SPIR, 
GE는 PROSET 방법을 적용하여 실험을 하게 되었다. 
SPIR은 일반적으로 사용되는 CHESS 기법에 STIR 기법
을 접목시킨 것으로 STIR의 반전 RF 펄스로 지방성분만 
반전시킨 후 IR(inversion recovery) 동안 지방 신호가 
null point(o)가 될 때 여기 RF 펄스를 인가해서 지방을 
소거하는 방법이다[Fig. 3]. 
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90˚

[Fig. 3] SPIR pulse diagram for fat suppression

IR 값에 따라 지방소거 정도가 차이기 있기 때문에 본 
실험에서는 기본보고에 제시되었던 IR 값 165ms 주어서 
지방 신호가 TInull point(o)가 될 때 RF 펄스를 인가하여 
지방을 소거하도록 하였다[17]. SPIR 방법은 자장의 균일
성에 민감하게 영향을 미치기 때문에 FOV(field of view)
를 300mm로 최대한 작게 선정하여 자장의 균일성을 유
지하도록 하였다. TSE 펄스시퀀스는 turbo factor(TF)에 
의한 대조도를 크게 좌우하기 때문에 강한 T2 강조영상 
지방소거를 얻기 위해 본 실험에서는 TF를 12번을 인가
하도록 하였다. TF가 12개 이하가 될 때에는 T2 강조영
상 효과가 아닌 양성자 밀도(proton density) 효과를 발생
할 수가 있다. Olivier Hauger 보고에서 TF를 7번 인가해
서 검사했을 때 지방조직 소거에 대한 SNR 값이 15.5 ± 
4.7 값으로 본 실험의 SNR 값  31.50 ± 05.98에 비해 아
주 낮은 결과 이었다  [18]. 또한 12번 이상을 인가했을 
때에는 검사시간(scan time)은 감소하나 여러 번의 180˚ 

인가로 인하여 영상의 흔들림(blurring)이 발생 할 수가 
있기 때문이다. 이 기법 또한 TR 과 TE 값을 조정하고, 
ETL(echo train length)를 조정하여 조영제 주입 후 T1강
조영상 지방소거를 획득할 수 있는 기법이기도 한다. 기
존보고에는 조영제 주입 후 THRIVE 펄스시퀀스를 이용
한 SPIR 방법으로 복부 질환 중 간전이(liver metastasis), 
간암(hepatocelullar carcinoma), 전립선암(prostate cancer) 
등을 평가하고 있다[19-21]. GE 에서는 PROSET 방법을 
적용하였다. 이 방법은  먼저, 22.5˚ 여기 펄스를 인간한 
후 지방(black color)과 물(red color)은 동위상(in-phase) 
상태에 놓이게 된다. 

 22.5˚ pulse  45˚ pulse

 22.5˚ pulse
Opposed phase

[Fig. 4] PROSET pulse diagram for fat suppression.

이후 일정한 시간이 지난 후 두 조직은 작은 주파수 
차이로 인하여 탈위상(opposite phase)을 형상하게 되었
을 때 45˚ 여기 펄스를 인가하여 두 조직이 다시 탈위상 
될 때 까지 기다린다. 이후 마지막으로  22.5˚ 여기 펄스
를 인가하게 되면, 물 조직은 신호를 발생하게 되지만 지
방 조직은 종축성분에서 회전하고 있기 때문에 지방을 
신호를 형성하지 않고 제거 되는 원리이다. 180˚가 아닌 
45˚이하로 여기 펄스를 적용하기 때문에 SPIR 기법에 비
해 검사시간이 짧다는 장점을 가지고 있다[Fig. 4]. 

기존 보고에서 GE 지방소거기법은 HASTE 지방소거 
기법에 비하여 정성적 분석에서 96 %와 60 %로 HASTE 
지방소거 기법에 비하여 GE 지방소거기법이 높은 평가
를 받았다[22]. 그러나 본 실험에서 TSE 지방소거 기법과  
GE 지방소거 기법을 비교했을 때 정량적, 정성적 평가결
과가 83.3%와 13.3%로 췌장묘출을 제외하고 모두 TSE 
지방소거 기법이 우위의 결과를 얻었다(Table 1, p< 
0.05). GE-PROSET 기법은 TR을 짧게 하여 지방소거를 
할 수가 있는 장점이 있기 때문에 204ms로 최대한 작게 
설정하여 실험을 하였다. 또한 숙임각(flip angle)을 25˚ 

이상 값을 변환 시켰을 때는 T1 강조영상 지방소거까지 
가능한 기법이다. 실제 임상에서는 복부영역 검사에서 
GE-PROSET 기법은 T2, T1 지방소거로 병리학적 정보 
및 해부학적 정보를 제공하는데 주로 사용하고 있으나 
조영제 주입 후 동적인 영상에는 적용하고 있지 않다. 그 
이유는 조영제 주입 후 GE-PROSET 기법은 자기감수성
(magnetic susceptibility)효과로 인하여 SNR, CNR이 많
이 떨어지므로 혈류 역학적 정보를 얻는 데는 큰 도움이 
되지 않고 있다[21]. 그 외에 지방(fat)과 장(bowel)영역에 
가스가 차있어 자화전이효과(effects of magnetization 
transfer)로 인하여 영상에 왜곡이 심하기 발생하기도 한
다[23]. GE-PROSET 기법에서 가장 큰 장점은 인체의 물
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(water) 성분을 기준으로 지방소거를 하기 때문에 연골 
(cartilage)[24] 및 탈장(herniations), 액체(fluid)[25] 성분
을 묘출하는데 최적의 펄스시퀀스이고, 복부영역에서는 
동맥류(aortic aneurysms)[26]을 비롯하여 지방간[27] 평
가에 유용하게 사용되고 있다. 특히 지방이 많이 분포되
어 있는 여성 유방평가에도 기존 보고에 의하면 많이 적
용되고 있다[28]. 이러한 장점은 복부 장기를 묘출하는데 
있어서 장기경계를 뚜렷하게 묘출된다는 점이다. 이러한 
특성은 본 실험에서 나타난 것과 같이 GE-PROSET 기법
이 췌장을 비롯하여 주변 장기가 잘 묘출된 점이다. 본 
실험에서 제한점이 있다면 첫째, 다양한 질환을 대상으로 
평가를 하지 않는 점, 그러나 지방소거에만 중점을 갖는
다면 큰 차이가 없을 거라고 생각한다. 둘째, 정확한 지방
소거를 위해 여기(exciting) RF 펄스를 인가하기 전에 체
적(volume) shimming을 하지 않았다는 점, 두 기법 모두 
자동(auto) shimming을 했기 때문에 정량적으로 지방소
거를 평가하는데 큰 차이가 없을 것이라고 사료된다.  

5. 결론

결론적으로, T2 강조 지방소거 복부자기공명영상에서 
GE-PROSET 지방소거기법 보다 TSE-SPIR 지방소거기
법이 전반적으로 지방소거가 잘되어 우위성 있은 평가를 
얻었다. 특히 TSE-SPIR 기법은 장 주변에 가스가 분포되
어 있는데도 불구하고, 자장의 균일성을 유지하면서 지방
이 잘 제거 되었다. GE-PROSET 지방소거 기법은 
TSE-SPIR 기법보다 낮은 평가를 얻었지만, 복부 내 췌장
을 비롯하여 주변장기를 묘출하는데 도움이 되었으므로 
복부 질환에 대한 임상적 가치로 유용한 기법이라고 생
각한다. 이에 본 저자는 두 기법에  대한 장, 단점을 고려
하여 볼 때 복부질환에 대한 지방소거 검사 시  두 기법
에 대한 장점을 적용하여 적절하게 사용하기를 권장한다. 
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