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ABSTRACT

The paper deals with improvement of a piezoelectric ultrasonic transducer for measuring both pipe 
thickness and flow velocity. The transducer structure is based on the conventional transducers for 
measuring flow velocity by obliquely transmitting ultrasonic waves to the flow direction. The trans-
ducer invented earlier for measuring flow velocity and pipe thickness had an advantage of including 
only one piezoelectric disc, but for the thickness measurement the ultrasonic wave had to be re-
flected twice in a wedge material to be transmitted vertically to a pipe, and thus the wave signal 
was too weak. The transducer has been improved to transmit waves for thickness measurement verti-
cally to a pipe without any prior reflection by electrically connecting two piezoelectric discs, one for 
flow velocity and the other for pipe thickness measurement. By comparing the measured results of 
specimen thickness with the improved transducer and conventional transducers, the accuracies of the 
improved one have been evaluated in the pipe thickness measurements.

* 

1. 서  론

초음파 기술은 일상생활과 산업현장 등에서 다양

한 센서와 액추에이터에 활용되고 있다(1). 그 중 초

음파 유량계는 유체의 유속을 계측하는 것으로서, 
시간차를 측정하는 방식과 도플러 효과를 적용하는 

방식이 있다(2). 도플러 효과 방식은 유체에 산란을 

일으킬 수 있는 고체 입자 등이 필요하기 때문에 깨

끗한 유체에는 시간차 방식이 선택된다. 이는 또한 

유속 센서 설치 방식에 따라 삽입형과 외장형으로 

분류되는데(2), 외장형 유속 센서가 현장 설치에 편

리하다. 
외장형 초음파 유량계에서 유속측정 정확도에 영

향을 미치는 인자 중 하나는 파이프의 안지름 또는 

두께이다. 이는 부식이나 스케일에 의해 변할 수 있

으므로 유속을 정확하게 측정하기 위해서는 파이프

의 두께도 수시로 측정할 필요가 있다. 이를 위해 두 

가지 센서를 따로 사용할 수도 있지만 계측기를 각

각 구비하여 작동시키는 번거로움이 있다. 그래서 유

속 및 파이프 두께 측정 겸용 초음파 트랜스듀서가 

연구된 바 있다(3,4). 이 겸용 트랜스듀서는 압전 원판

을 하나만 사용하는 장점이 있지만, 두께 측정을 위

한 초음파를 파이프에 수직으로 입사하도록 만들기 

† Corresponding Author ; Member, Soongsil University
E-mail : jokim@ssu.ac.kr

* Member, Soongsil University
‡ Recommended by Editor Heung Soo Kim

ⓒ The Korean Society for Noise and Vibration Engineering



Ju Wan Kim et al. ; Improvement of an Ultrasonic Transducer for Measuring Both Flow Velocity and Pipe Thickness

Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., 26(2) : 148~156, 2016
┃

149

위해서 쐐기 매질에서 두 번 반사하다보니 파동 신호

가 너무 작게 되는 문제가 있었다. 이를 해결하고자 

트랜스듀서를 개선하는 것이 이 연구의 목적이다.
외장형 초음파 유속 센서는 주로 압전소자와 쐐기

(wedge) 형태의 매질로 구성된다(5,6). 입사각 조절을 

위해 제작된 쐐기 매질에서 초음파 전파 및 파이프

와의 경계면에서 굴절과 투과 등이 연구되었다(7). 또

한 초음파 유속 센서에서 최대의 파동 에너지 투과

율을 갖는 입사각을 찾는 과정이 연구된 바 있다(8). 
이 논문은 선행연구된 겸용 트랜스듀서의 두께측

정 한계를 극복하기 위해 개선된 트랜스듀서(9)를 다

룬다. 개선된 겸용 트랜스듀서로 여러 두께의 시편

으로 두께 측정 가능 범위를 파악한다(10).

2. 트랜스듀서 설계

2.1 기존 트랜스듀서

일반적인 유속 측정에는 쐐기 매질과 파이프 경

계면에서 비스듬히 투과된 파동을 활용한다. 앞서 

고안된 겸용 트랜스듀서 역시 이러한 투과파를 이용

하여 유속을 측정하며, 이는 앞서 보고된 설계를 따

랐다(8). 파이프 두께 측정을 위해 압전원판 부착면

의 옆에 경사면을 추가하였으며, 이는 반사파가 파

이프에 수직으로 입사하도록 설계되었다(3).
압전원판에서 발생된 탄성파는 쐐기 매질과 파이

프의 경계면에서 반사된 후, 추가된 쐐기 매질과 공

기의 경계면에서 한 번 더 반사되었다. 반사파가 쐐

기 매질과 파이프 경계면에 수직으로 입사하여 일부

는 반사되고 일부는 투과되는데, 투과된 파가 다시 

파이프와 유체의 경계면에서 반사되어 돌아온다. 두 

경계면에서 반사된 파동의 전파시간 차이를 통해 파

이프의 두께를 측정한다. 
선행연구에서 기존 트랜스듀서의 유속측정 정확

도는 3 % 미만의 오차율을 나타냈지만, 두께 측정

에서는 10 mm 이하의 금속의 두께는 측정이 불가

능했다(4). 두께 측정을 위한 탄성파가 두 번의 반

사를 거치며 세기가 많이 감소하여 성능에 한계가 

있었다.

2.2 개선된 트랜스듀서

앞서 고안되고 연구된 겸용 트랜스듀서의 두께측

정 기능을 개선하기 위해, Fig. 1과 같이 불필요한 

(a) Cross-sectional view

(b) Prototype

Fig. 1 Improved transducer

반사 없이 수직 입사하는 방안을 고안하였다(9). 두 

압전원판이 사용되는데 이들은 전기적으로 연결되어 

있으므로 하나의 컨트롤러로 유속과 두께를 측정할 

수 있다. 유속 측정 부분의 구조는 예전과 동일하며, 
두께 측정을 위한 초음파가 반사 없이 수직입사 하

도록 하여 탄성파 에너지의 전달률을 높이게 하였

다. 그리고 신호의 분해능 향상을 위해 두께 측정용 

압전원판에만 완충층을 구성하여, 유속 측정을 위한 

신호의 세기는 그대로 유지하면서 두께 측정 성능을 

향상시키도록 하였다. 

2.3 탄성파 에너지 전달률

유속 측정용 초음파 트랜스듀서의 탄성파 에너

지 투과율 계산을 위한 이론적 해석이 앞서 보고

되었다(7). 개선된 트랜스듀서의 유속 측정용 탄성파 

에너지 전달률은 선행연구 결과와 같다(8). 
두께 측정용 압전원판에서 발생된 파동은 쐐기 

매질과 파이프와의 경계면에 수직 입사한다. 이 

경계면에서 입사한 종파의 에너지 반사율 및 투과

율은 다음과 같이 음향 임피던스의 비율로 나타낼 

수 있다(11).

   
  



(1)
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Table 1 Material properties of the media

Mass 
density, 
 (kg/m3)

Longitudinal 
wave speed, 
 (m/s)

Acoustic 
impedance, 
 (MRayls)

Plastic 1320 2612 3.45

STS304 7830 5800 45.41

Water 1000 1480 1.48

 
 




(2)

여기서 는 각 매질의 음향 임피던스이며, 매질의 

밀도 와 전파속도 의 곱이다. 첨자 1과 2는 경계

면을 이루는 두 매질을 의미한다. 쐐기 매질, 파이

프, 물의 물성값을 Table 1에 기재하였다. 이를 통해 

각 경계면에서 파동 전달률을 계산할 수 있다. 먼저 

쐐기 매질과 파이프의 경계면에서 탄성파 에너지의 

투과율은 26.2 %이며 반사율은 73.8 %이다. 파이프와 

물의 경계면에서 탄성파 에너지 반사율은 87.8 %이

며, 전체 경로인 쐐기 매질-파이프-물의 경로를 왕복

하는 경로에서의 탄성파 에너지 전달률은 0.262 ×
0.878 × 0.262 = 0.060 = 6.0 %이다. 이는 앞서 고안

된 겸용 트랜스듀서에서 두 번 반사된 파동 전달률 

0.4 %보다 훨씬 크다(4).

3. 트랜스듀서 제작 및 시험

트랜스듀서 시제품을 Fig. 1(b)와 같이 제작하였

다. 사용된 압전원판은 둘 다 두께 방향 진동의 1차 

고유진동수가 1 MHz이다. 두께 측정용 및 유속 측

정용 탄성파 전파경로가 Fig. 1(a)와 Fig. 2에 도시되

어 있다. 플라스틱 쐐기 매질에 압전원판을 부착한 

후 전기적으로 연결하여 컨트롤러 하나로 사용할 수 

있도록 제작하였다. 또한 분해능 향상을 위해 두께 

측정용 압전원판에 에폭시-텅스텐 완충층을 추가하였

다. 완충층이 없을 때와 있을 때 트랜스듀서의 쐐기 

매질 내에서 반사된 신호를 측정하여 각각 Fig. 3의 
(a)와 (b)에 나타냈다. 신호 측정에 사용된 계측기는 

펄스 송수신기(Panametrics 5072PR)와 오실로스코

프(Tektronix TDS3032)이다. 펄스 지속시간은 완충

층이 없을 때 8.89 s이고 완충층이 있을 때 3.66 s

ⓐ
ⓑ

Fig. 2 Schematic diagram of ultrasonic propagation
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Fig. 3 Received signals at an invented transducer
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Fig. 4 Photograph of experiment for checking flow 
velocity signal
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(b) Improved transducer

Fig. 5 Received signals for measuring flow velocity

완충층이 이어서 60 % 감소하였다. 여기서 펄스 

지속시간이란 펄스의 최대 진폭에서부터 그의 

1/10 이하가 되는 첫 번째 피크까지의 시간이며, 
이를 통해 분해능이 월등히 향상되었음을 알 수 

있다.
개선된 트랜스듀서는 기존에 측정하지 못했던 두

께인 10 mm 이하의 두께를 측정하기 위해 쐐기 매

질의 두께가 결정되었으며, 이 10 mm 이하의 두께

는 일반적인 상수도용 파이프의 두께와도 유사하다. 
쐐기 매질에서의 음속인 2,612 m/s를 적용하면 반사

파①의 경로로 두께 21.64 mm의 쐐기 매질을 왕복

하는 전파시간은 약 16.6 s로 예상된다. 트랜스듀서

에서의 자체 반사파 신호는 17.5 s와 34.3 s에서 

수신됐다. 두 신호의 수신시간 차이는 16.8 s로 

예상 전파시간과 1.2 %의 오차율로 유사하게 나타

났다. 29 s에서 나타난 신호는 유속 측정용 탄성

파가 쐐기 매질 내부에서 반사되어 수신된 것이

다. 이 경로에서 전파거리는 약 73 mm이어서 수

신시간을 계산하면 약 28 s로 예상되어, 관찰 결

과와 유사하다. 이는 압전원판ⓐ의 우측면인 반사

면에 요철을 주거나, 쐐기 매질을 우측으로 연장

하여 해결할 수 있다.
제작된 시제품으로 유속 측정을 위한 탄성파가 

정상적으로 송수신되는지 확인한다. 유속을 측정

할 때, Fig. 2와 같이 압전원판ⓐ에서 발생된 파동

을 맞은 편에 설치된 유속 측정용 트랜스듀서에서 

Table 2 Comparison of flow velocities measured by 
the invented transducer and the conventional 
oblique-incidence flow velocity transducer

Flow 
velocity

(m/s)

Invented
transducer

Conventional
transducer

Measured flow 
velocity

(m/s)

Error
(%)

Measured 
flow velocity

(m/s)

Error
(%)

1.00 1.02 ± 0.003 2.1 1.00 ± 0.003 0.4

1.28 1.29 ± 0.005 1.0 1.27 ± 0.003 0.3

1.54 1.56 ± 0.006 1.5 1.54 ± 0.004 0.0

1.88 1.93 ± 0.011 2.9 1.89 ± 0.005 0.9

2.23 2.25 ± 0.010 0.9 2.23 ± 0.008 0.2

2.72 2.72 ± 0.012 0.0 2.75 ± 0.013 1.2

3.12 3.13 ± 0.014 0.2 3.11 ± 0.010 0.2



Ju Wan Kim et al. ; Improvement of an Ultrasonic Transducer for Measuring Both Flow Velocity and Pipe Thickness

152
┃

Trans. Korean Soc. Noise Vib. Eng., 26(2) : 148~156, 2016

수신한다. 따라서 두 트랜스듀서를 Fig. 4와 같이 

접촉시킨 후 수신된 신호를 확인함으로써 변경된 설

계에 따른 신호의 간섭여부를 확인할 수 있다. 두 트

랜스듀서에서의 측정 신호가 Fig. 5와 같이 뚜렷하게 

나타났다. 이 신호는 실제 유속을 측정할 경우, 발생

된 탄성파가 파이프와 유체를 거쳐 전파된다. 따라서 

전파경로를 고려한 신호는 Fig. 5의 탄성파 수신시간

인 29 s보다 훨씬 뒤인 108 s에서 수신되므로(12), 
개선된 트랜스듀서에서 유속 측정을 위한 파동이 두

께 측정용 파동과 간섭없이 송수신 될 수 있다. 
Table 2는 선행연구에서의 유속측정 결과를 나타낸

다(4). 유속 측정을 위한 입사각이 선행연구와 동일하

므로, 유속측정 정확도는 기존 트랜스듀서와 같을 것

으로 예상한다. 

4. 두께 측정

4.1 실험 방법

Fig. 2의 압전원판ⓑ로 두께를 측정한다. 압전원판

에서 생성된 탄성파는 쐐기 매질에서 전파하다가 파

이프와의 경계면에서 반사와 투과가 된다. 투과된 

파는 다시 파이프와 물의 경계면에서 반사되어 돌아

오는데, 이 반사파②는 파이프 두께의 두 배만큼 더 

반사파① 보다 전파한다. 파이프에서의 파동 전파속

도를 알고 있으면, 다음 식으로 파이프의 두께 를 

측정할 수 있다.

 

∆ (3)

여기서 은 파이프에서의 종파 전파속도, ∆는 쐐

기 매질과 파이프 경계면에서 반사된 반사파①과 반

사파②의 전파시간 차이다.
Fig. 1(a)의 반사파①은 두께 측정의 기준이 된

다. Fig. 3에 보인 수신파 신호에서 알 수 있다시

피, 반사파①은 한 번 왕복하여 17.5 s에 도달하

고 두 번 왕복하여 34.3 s에 도달하였다. 두 반사

파의 수신시간 차이인 16.8 s 동안에 종파 전파

속도 5800 m/s인 STS304 매질에서 97.4 mm를 전

파한다. 파이프 두께에서 최소 두 번의 반사파를 

확인한다고 하면 두께를 4번 전파한 것이므로, 이

를 통해 측정할 수 있는 STS304의 최대 두께가 

약 24 mm 정도로 예상된다. 

4.2 실험 방법

개선된 두께측정 성능의 최소 두께를 파악하기 

위해 10 mm 이하의 STS304 시편 두께를 측정한다. 
펄스 송수신기에서 1 MHz 고역통과필터를 적용하였

고, 증폭은 10 dB를 적용하였다. 실험에 사용된 계

측기는 앞서 사용된 장비와 같다. 완충 전 트랜스듀

서의 신호를 Fig. 6에, 완충 후 트랜스듀서의 신호를 

Fig. 7에 나타냈다. 여기서 시간 축은 Fig. 3에 나타

낸 두께측정을 위한 시간범위인 17 s ~ 34 s가 포

함되도록 설정되었다. 완충 전의 신호는 감쇠가 적

어서 기준 반사파의 펄스 지속시간이 길고, 유속 측

정용 탄성파가 쐐기 매질 내부에서 반사되어 수신된 

신호로 인해 두께를 측정할 수 있는 구간이 짧아 의

미 있는 신호를 발견하기 어렵다. 완충 후의 신호는 

기준 반사파의 펄스 지속시간이 단축되어 어느 정도 

시편의 반사파가 발견되지만, 실제 두께측정에 활용

할 수 있을 정도로 뚜렷하게 반복되는 신호는 찾기 

어렵다.
이를 해결하기 위해 측정 신호에서 시편 반사파

를 분리한다. 시편에서 측정된 신호는 기본 신호에 

시편 반사파를 포함하고 있다. 따라서 측정 신호에

서 기본 신호를 제거하면 시편 반사파만 나타나게 

된다. 이를 위해 먼저 기본 신호를 획득한다. 탄성

파는 경계면에서 반사될 때, 두 매질의 음향 임피던

스에 따라 위상 역전 현상이 일어날 수 있다(11). 
Fig. 3과 같이 접촉매질이 없는 경우의 신호는 반사

면이 쐐기 매질과 공기 사이의 경계면이므로 위상이 

역전되어 기본 신호로 사용하기 부적합하다. 따라서 

시편의 두께 측정과 같은 경계면 조건을 갖도록 

STS304 재질 150 mm 두께의 시편에서 측정한 신

호를 기본 신호로 한다. 이 경우 위상 역전이 일어

나지 않으며, 시편 반사파②가 기준 신호에서 52 s 
후에 도달되므로, 반사파①이 두 번 왕복하여 도달

하는 34.3 s보다도 훨씬 후에 나타나 두께 측정을 

위한 기본 신호로 적합하다. 증폭이 20 dB인 두께측

정을 위한 기본 신호를 Fig. 8에 나타냈다. 또한 측

정 신호에서 기본 신호를 제거한 신호를 Fig. 9에 

나타내었다.
추출된 신호는 기준 반사파의 펄스 지속시간에 

대한 영향이 더욱 감소되었으며, 유속 측정용 탄

성파가 쐐기 매질 내부에서 반사되어 수신된 신호

의 영향이 사라져 두께 측정을 위한 시편 반사파가 
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(b) 6 mm
Fig. 6 Received signals without damping
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(d) 1 mm
Fig. 7 Received signals with damping
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(d) 1 mm
Fig. 9 Separated signal from raw signal

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

20 25 30 35

am
pl

itu
de

 (V
)

time (μs)

Fig. 8 Basic signal

분명하게 나타난다. Fig. 9(d)는 시편 반사파를 보

다 명확하게 확인하기 위해 그래프의 시간 축을 

16 s ~ 36 s에서 16 s ~ 26 s으로 조절하였다. 이

를 통해 반사파 사이의 시간 간격을 측정하여 시

편의 두께를 계산한 결과를 기준기인 교정된 버니

어캘리퍼스로 측정한 결과와 비교하였으며, 통상

적인 수직입사 탐촉자로 측정한 결과와 함께 

Table 2에 나타냈다. 
기존의 트랜스듀서는 20 mm ~ 50 mm의 STS304

와 플라스틱 시편에 대해서는 2 % 이하의 오차율로 

두께를 측정할 수 있었지만, 10 mm 이하의 금속 두

께는 측정할 수 없었다(4). 이에 반해 개선된 트랜스

듀서는 시편 반사파를 명확하게 확인할 수 있으며, 
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Thickness
(mm)

Improved transducer Conventional transducer

Measured (mm) Error (%) Measured (mm) Error (%)

10.0 10.19 ± 0.037 1.9 9.93 ± 0.106 0.7

6.0 6.06 ± 0.046 1.1 6.05 ± 0.017 0.8

3.0 3.07 ± 0.026 2.5 3.07 ± 0.061 2.3

1.0 0.96 ± 0.021 3.8 0.96 ± 0.017 4.3

Table 3 Result of thickness measurement

10 mm 이하의 STS304의 두께를 오차율 4 % 미만

으로 측정이 가능하다.

5. 결  론

파이프에서 두께와 유속을 함께 측정할 수 있도

록 고안된 기존의 트랜스듀서를 개선하였다. 트랜스

듀서의 유속 측정 부분은 기존 트랜스듀서와 동일

하게 설계되었다. 개선된 트랜스듀서는 기존의 트

랜스듀서와 다르게 두께 측정을 위해 초음파가 파

이프 경계면에 수직으로 입사할 때 추가적인 반사

면이 없다. 또한 에폭시-텅스텐 완충층이 구성되

어 두께 측정의 분해능이 향상되었으며, 측정 신

호에서 기본 신호를 제거하여 뚜렷한 시편 반사파

를 확인하였다. 개선된 트랜스듀서로 STS304 시

편의 10 mm ~ 1 mm의 두께를 측정하였으며, 기준

기와 비교한 결과 통상적인 두께측정 전용 트랜스듀

서와 유사하게 오차율 4 % 이하로 나타났다. 따라서 

개선된 단일 트랜스듀서로 파이프 두께와 유속을 함

께 측정할 수 있다.
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