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[Abstract] 

Purpose: The purpose of  this in vitro study compared to evaluation of  repeatability of  scanning abutment tooth stone 
model and impression applied CAD/CAM ISO standard in dentistry.

Methods: To evaluate repeatability of  scanning abutment tooth stone model, were repeatedly scanned to obtain 11 data 
via 3D stereolithography (STL) files. 10 data (STL files) were compared with the first 3D data (STL file), and the error sizes 
were measured by using 3D superimposing software(n=10). Also, the repeatability of  scanning abutment tooth impression 
was evaluated with the same procedure. Independent t test was performed to evaluate the repeatability of  scanning 
abutment tooth stone model versus impression through root mean square(RMS) and standard deviation(SD)(α=0.05).

Results: RMS±SD with regard to repeatability were 14.7±2.5㎛, 17.1±4.0㎛, respectively, with scanning abutment tooth 
stone model and impression(p=0.129).

Conclusion: This study results showed a little different repeatability of  scanning abutment tooth stone model and 
impression applied CAD/CAM ISO standard in dentistry, will suggest futures good studies and clinical advantages.
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Ⅰ. 서 론

치과 분야에 캐드캠(CAD/CAM)이 도입이 되면서 이

와 관련된 장비(스캐너, 밀링 장비, 3D printer 등)들의 

평가가 중요시 되고 있다(Seker et al, 2016; Zhou et 

al, 2016). 치과 관련 캐드캠 장비의 평가에 관한 ISO 

12836에 의하면 현재 3번 브릿지 모형과 인레이에 관한 

내용이 설명되어 있으나, 이는 아직 임상적인 자유곡면 

치아를 평가하는데 있어서는 부족한 부분들이 있다.

따라서 캐드캠 장비에 대한 평가 중 가장 기본이 되며 

중요성이 높은 스캐너의 반복측정안정성평가가 우선 되

어야 하며, 가장 기본적인 기준이 되는 싱글 지대치 경

석고 모형에 대한 평가가 필요하다. ISO-12836에 따

르면 반복측정안정성 평가는 동일한 환경 하에 하나의 

시편을 하나의 스캐너로 반복적인 스캐닝을 해야한다

(Ender et al, 2013; Jeon et al, 2016). 즉 스캐너의 반

복적인 스캐닝의 데이터간의 오차가 적어야 높은 반복

측정안정성을 보인다고 할 수 있다.

한편 최근 치과 분야에 관심이 모아지고 있는 인상

체 스캐닝의 반복측정안정성 또한 중요한 캐드캠 장

비 평가부분 중 하나이다(Jeon et al, 2015; Lee et al, 

2016). 환자의 구강 내 환경을 채득한 인상체를 직접 스

캐닝 함으로써 얻은 데이터를 가지고 캐드 작업을 통하

여 디자인한 데이터를 밀링 장비로 연동시켜 보철물을 

제작하기도 하며, 최근엔 밀링 장비가 아닌 3D printer

를 이용하여 보철물을 제작하기도 한다(Kim et al, 

2016). 이러한 작업을 통하여 기존의 인상체에 경석고

를 부어 모형을 제작하는 과정을 생략할 수 있으므로 경

제적, 시간적 이득을 볼 수 있다는 장점들이 있다(Koch 

et al, 2016).

최근에 개발된 청색광 스캐너는 기존의 여러 가지 스

캐너에 비하여 경석고 모형 스캐닝 오류가 적고 스캐닝

의 반복측정안정성도 높다고 알려져 있다(Ender et al, 

2016). 또한 청색광 스캐너는 경석고 모형 뿐만 아니라 

인상체 스캐닝에도 높은 반복측정안정성을 보였다는 연

구들이 있다(Luthardt et al, 2005; Jeon et al, 2016). 

하지만 치과 캐드캠 분야의 ISO평가 기준에 준한 지대

치 경석고 모형 및 인상체 스캐닝에 대한 반복측정안정

성에 관한 연구는 거의 이루어지지 않았으며, 현재치과

분야에서 주로 쓰이고 있는 청색광 스캐너를 이용한 비

교 연구가 필요한 실정이다.

따라서, 본 연구의 목적은 치과 캐드캠 ISO평가 기준

에 준한 지대치 경석고 모형 및 인상체 스캐닝의 반복측

정안정성 비교 평가하는 것이다.

Ⅱ. 연구 방법

1. 지대치 경석고 모형 및 인상체 제작

본 연구에서는 치과 캐드캠 ISO평가 기준에 준한 지

대치 경석고 모형 제작에 있어 지대치 상단부는 직

경 5.2mm, 하단부는 직경 8mm 그리고 치관의 길이

는 10mm 마지막으로 지대치관의 기울기는 8°의 각도

를 부여하였다(ISO-12836, 2012). 캐드디자인을 한 

후 이를 밀링 작업을 통해 티타늄 지대치 모형을 완성

Figure 1. Scheme showing the experimental procedure
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하였다(Fig. 1). 이 후 인상체 스캐닝이 가능한 silicone 

rubber 인상재 중 가장 흐름성이 좋고 정교한 인상채득

이 가능한 extra light body (Aquasil Ultra, Dentsply, 

USA)를 사용하여 티타늄 지대치 모형을 복제한 인상체

를 얻었다.

또한 최근 스캐닝에 최적화된 재료(Snow rock 3D 

scan stone, DK mungyo, Korea)로 알려진 제품으로 

지대치 경석고 모형을 제작하였다.

2.  반복측정안정성 확인을 위한 지대치 경석고 

모형과 인상체 스캐닝

본 연구에서는 최근 개발된 청색광 스캐너(Identica 

blueⓇ, Medit, Korea)를 이용하여 치과 캐드캠 ISO평

가 기준에 준한 지대치 경석고 모형과 인상체 스캐닝에 

대한 반복측정안정성을 비교평가를 다음과 같은 방법으

로 진행하였다.

첫 번째로 인상체를 청색광 스캐너의 테이블 위에 고

정시킨 후 연속적으로 11번의 스캐닝을 실시하였다

(Fig. 2). 처음 스캐닝한 데이터를 대조군으로 놓고 나

머지 10개의 데이터를 실험군으로 놓았고, 총 11개의 3

차원 형상 데이터(STL file)를 얻었다(I1~I11)(Fig. 1)

두 번째로 앞선 지대치 인상체 스캐닝의 반복측정안정

성 평가와 동일한 방법으로 지대치 경석고 모형 스캐닝

의 반복측정안정성 평가를 위해 청색광 스캐너의 테이

블 위에 고정시킨 후 연속적으로 11번의 스캐닝을 실시

하였다. 처음 스캐닝한 데이터를 대조군으로 놓고 나머

지 10개의 데이터를 실험군으로 놓았고, 총 11개의 3차

원 형상 데이터(STL file)를 얻었다(S1~S11)(Fig. 1).

얻어진 3차원 형상 데이터들(STL files)에서 불필요

하고 부정확한 부분들은 삭제하였다(Hayashi  et al, 

2013; Logozzo et al, 2014).

Figure 2. Blue light scanner & scanning table

3. 3D 중첩 소프트웨어를 이용한 분석

청색광 스캐너를 이용하여 얻은 지대치 경석고 모형과 

인상체의 3D 형상 데이터(STL file)들을 가지고 반복측

정안정성을 아래와 같은 방법으로 확인하였다. 우선 3D 

중첩 소프트웨어(Geomagic Verify 2015, Geomagic 

GmbH, USA)를 이용하여 지대치 경석고 모형의 스캐

닝 반복측정안정성을 확인하였는데, 첫 번째로 스캐닝 

3차원 형상 데이터(control group, STL file, S_1)와 다

른 하나의 3차원 형상 데이터 (experimental group, 

STL file, S_2~11)를 각각 일대일 중첩시킴으로써 10개

의 color-difference-map과 report를 얻었다.

또한, 청색광 스캐너를 이용한 지대치 인상체 스캐닝 

반복측정안정성 확인은 위의 경석고 모형의 스캐닝 반
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복측정안정성 확인 방법과 동일하게 분석하였고, 이를 

통하여 10개의 color-difference-map과 report를 얻

었다.

4. 통계처리

Geomagic Verify 2015 소프트웨어를 통하여 얻은 

report에서 지대치 경석고 모형과 인상체 각각의 10개 

정량적 데이터 RMS(root mean square)값을 얻었다. 

n

k=1

(x1,k-x2,k)
2

n

∑
RMS=

스캐닝 된 2개의 데이터를 중첩시켰을 때 3차원 공간

좌표상(x, y, z축)에 있는 2개의 점의 위치의 위상 차를 

모두 제곱한 값들의 합을 그 점의 갯수로 나눈 뒤 제곱

근을 취하면 RMS값이 구해지게 되는데, 이는 일반적인 

산술평균(mean)을 구하는 값에 비하여 더욱 신뢰도가 

높고 정확한 값이라고 할 수 있다. 그 이유는 각 데이터

들의 차는 양의 값과 음의 값이 공존하므로 단순한 합을 

구하는 산술평균(mean)으로는 표현하는 것은 한계가 

있기 때문이다.

따라서, 지대치 경석고 모형과 인상체 각각 10개씩의 

RMS 데이터들을 통계 프로그램 (SPSS version 24.0, 

SPSS Inc., USA)을 활용하여 independent t test를 시

행하였다. 이 때, 제 1종 오류의 수준은 0.05로 정하였

다.

Ⅲ. 결 과

 

Table 1은 치과 캐드캠 ISO평가 기준에 준한 지대치 

경석고 모형 및 인상체 스캐닝의 반복측정안정성 비교 

평가를 확인하기 위하여 RMS±SD(정량적 데이터)를 

보여주고 있으며, 두 데이터 간에는 유의한 차이를 보이

지 않았다(p=0.129). 

Table 1.  Quantitative evaluation of repeatability of scanning 

abutment tooth stone model versus impression

(Unit : ㎛)

No.(Superimposing)
Material

P*

Stone Impression

1(1-2) 15.7 19.9

2(1-3) 9.4 20.8

3(1-4) 13.4 13.5

4(1-5) 15.3 21.6

5(1-6) 13.8 17.8

6(1-7) 14.2 14.9

7(1-8) 14.6 14.0

8(1-9) 14.6 9.4

9(1-10) 18.1 20.5

10(1-11) 18.2 18.5

RMS**±SD***

(95% CI****)

14.7±2.5 

(12.9~16.5)

17.1±4.0 

(14.2~19.9)
0.129

*P :  p-value about independent t-test (α=0.05), RMS : root mean square
***SD : standard deviation, ****CI : confidence interval 

다음으로 Fig. 3은 치과 캐드캠 ISO평가 기준에 준

한 지대치 경석고 모형 및 인상체 스캐닝의 반복측정안

정성 비교 평가를 확인하기 위하여 color-difference-

map(정성적 데이터)을 보여주고 있다.

Figure 3. Color-difference-map : Qualitative evaluation 
of repeatability of scanning abutment tooth stone model 
versus impression

지대치 경석고 모형의 스캐닝의 반복측정안정성을 확

인하기 위한 color-difference-map의 경우 전체적으

로 거의 오차가 없는 green색을 보였고, 장축 부분에서

만 약간의 negative (blue) 오차와 positive (red) 오차

가 나타났다(Fig. 3).

한편, 지대치 인상체 스캐닝의 반복측정안정성을 확

인하기 위한 color-difference-map의 경우 전체적으
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로는 오차가 적은 green색을 보였으나, 경석고 모형보

다 많은 negative (blue) 오차와 positive (red) 오차가 

나타났으며 특히 장축부분에서 크게 나타났다(Fig. 3).

 

Ⅳ. 고 찰

Table 1은 최근 개발된 청색광 스캐너에 대한 치과 캐

드캠 ISO평가 기준에 준한 지대치 경석고 모형 및 인상

체 스캐닝의 반복측정안정성 비교 평가를 확인하기 위

한 정량적 데이터를 보여주고 있는데, 두 데이터 간에는 

유의한 차이를 보이지 않았다(p=0.129).

일반적으로 임상에서는 치과 캐드캠 분야에서 사용

하는 스캐너의 스캐닝 반복측정안정성은 지대치 경석

고 모형이 인상체 스캐닝에 비해 우수하다는 것이 당연

시 여겨지고 있었다(Trifkovic et al, 2014; Logozzo et 

al, 2014). 하지만 본 연구결과에 따른 정량적 데이터를 

살펴보면 지대치 경석고 모형과 인상체의 스캐닝 반복

측정안정성 RMS±SD값은 2~3㎛정도의 미세한 차이

만을 보이고 있다는 점에서 의의가 있다. 

한편, Fig. 3은 치과 캐드캠 ISO평가 기준에 준한 지

대치 경석고 모형 및 인상체 스캐닝의 반복측정안정성 

비교 평가를 확인하기 위하여 color-difference-map

을 통한 정성적 데이터를 보여주고 있으며 과학적 분석 

및 해석은 다음과 같다.

경석고 모형에 비해 인상체에서 전반적으로 positive 

(red) 오차와 negative (blue) 오차가 많으며, 특히 지대

치의 장축방향에서 더 많은 오차가 나타났다. 그 이유는 

인상체의 경우 그림자가 생기는 부분이 있으므로 스캐

닝 시 오차를 일으킬 확률이 높으며, 또한 스캐너의 청

색광 레이져가 단위면적당 비춰지는 영역이 z축(장축)방

향으로 넓어짐으로써 부정확한 스캐닝 데이터를 수집할 

가능성이 높기 때문이다(Jeon et al, 2016). 하지만 최

근 개발된 청색광 스캐너는 단파장의 광원(blue light)

을 사용하므로 스캐닝 대상물의 외형이나 색 등 스캐닝 

오차에 영향을 주는 변수에 대하여 최소한의 영향을 받

으며, 경석고 모형 및 인상체 스캐닝에 있어서 높은 반

복측정안정성을 보인다는 연구들이 있었다(Jeon et al, 

2015). 

또한 본 연구에서는 보다 신뢰도 높은 연구 결과를 얻

기 위하여 실험 설계에 있어 몇 가지 추가적인 노력을 

기울였다. 우선 인상체 제작에 사용된 silicon rubber 

인상재(Aquasil Ultra, Dentsply, USA)는 흐름성이 좋

고 정확한 인상채득이 가능한 세계적으로 공인받은 재

료이며 동시에 광학식 스캐닝용로 최적화된 인상재로 

알려져 있다(Jeon et al, 2014). 다음으로 3D 스캔 스톤

(Snow rock 3D scan stone, DK mungyo, Korea)을 

사용하여 경석고 모형을 제작하였는데, 이 또한 최근 치

과용 스캐너의 스캐닝에 최적화되어 개발된 재료로 알

려져 있다. 마지막으로 본 연구에서 3D 중첩 소프트웨

어(Geomagic Verify 2015, Geomagic GmbH, USA)

를 이용하여 지대치 경석고 모형의 스캐닝 반복측정안

정성을 확인하였는데, 이 소프트웨어는 치의학, 의학, 

공학 등 연구분야에 있어서 세계적으로 가장 높은 신뢰

도와 정확도를 인정받고 있다. 

그러나 본 연구에서도 몇 가지 한계성이 존재한다. 

우선, 기존의 2차원적 측정방법에서 벗어나 3D 중

첩 방법을 사용하여 반복측정안정성을 검증하였으나, 

두 데이터간의 오차를 최소화하여 검증하는 best fit 

alignment 과정을 설명하기는 어려웠다(Dahlmo et al, 

2001; Flügge et al, 2013). 왜냐하면 3D 중첩 소프트

웨어를 이용하여 얻은 정성적·정량적 데이터에서의 오

차가 스캐닝 과정에서 일어난 오차인지 아니면 best fit 

alignment 과정에서의 오차인지를 판단하기 어렵기 때

문이다. 이 밖에도 광학식 스캐너의 종류 중 하나인 청

색광 스캐너의 스캐닝 시 발생하는 빛의 반사 및 굴절 

그리고 산란 등으로 인한 오차 등을 설명하기 어려운 부

분이 있었다(Naidu & Freer, 2013; Trifkovic et al, 

2014). 따라서 앞으로의 연구에서는 이러한 한계들을 

극복할 수 있도록 3D 중첩 소프트웨어를 이용한 스캐

닝의 반복측정안정성 평가에서의 오차를 줄이는 방안을 

모색하고, 또한 청색광 스캐너의 지대치 모형 스캐닝 및 

인상체 스캐닝 품질 개선을 위한 노력이 지속적으로 이

루어졌으면 한다.
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Ⅴ. 결 론

치과 캐드캠 ISO평가 기준에 준한 지대치 경석고 모

형 및 인상체 스캐닝의 반복측정안정성은 거의 차이를 

보이지 않았으며, 본 연구 결과는 치과분야의 연구 및 

임상적 활용 가능성이 높을 것으로 생각된다.
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