
1. 서  론

가상환경의 연구 목적은 가상환경에서 발생하는 시각 

채널, 청각 채널 그리고 햅틱 채널 등을 사용자에게 제공하

는 것이다[1]. 최근 Oculus와 같은 HMD 기술의 발달로 

사용자에게 획기적인 시각 채널과 청각 채널을 제공할 수 

있게 되었다. 반면, 가상환경에서 발생하는 손가락 힘을 

전달하는 햅틱 채널의 경우, 높은 자유도와 이동성을 기대

하는 사용자의 요구를 충족시키기에는 아직 부족하다. 이

러한 문제를 해결함과 동시에 사용 용이성과 경량성에 관

련된 요구 또한 만족시켜야 한다.

손가락 역감을 제공하기 위한 대표적인 형태의 역감전

달 디바이스는 장갑형의 기구적 결착 장치로, CyberGrasp

사의 CyberGlove와 Dextra Robotics사의 Dexmo 등이 있

다. 이와 같은 역감 전달 디바이스는 손끝에 높은 정밀도와 

함께 큰 역감 제공이 가능하다. 그러나 손과 기구의 결합은 

손의 자유도를 저해하고 무게로 인한 손의 피로를 야기한

다. 이를 해결하기 위해 보다 작고 가벼운 역감 전달 디바

이스를 목표로 다양한 연구들이 진행 되어 왔다. Sensor 

Glove II는 cable-driven 방식으로 손가락에 기구의 하중

이 가해지는 것을 피하고자 했고[2], SKK Hand Master는 

ultrasonic motor를 사용하여 기구의 크기를 줄이고자 하

였으며[3], Rutgers Master II는 디바이스를 손 안에 위치하

도록 하여 효과적으로 무게와 크기를 줄였다[1]. 그러나 여

전히 사용자의 손은 기구에 구속되어 동작에 간섭을 받고 
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기구의 하중을 견디고 있다.

최근에는 기구적인 결합 방식의 디바이스에서 탈피하는 

free-hand 디바이스들이 연구되고 있으며, 그 중 한 방식으

로 EMS (Electrical Muscle Stimulator)를 이용한 역감 전

달 디바이스가 있다. EMS는 전기 자극을 통해 근육을 수

축시키는 의료기기로 척수손상 또는 뇌졸중 환자의 치료

를 목적으로 사용된다. 이와 같은 특성을 이용하여 EMS 

기반 손가락 역감 전달 디바이스는 전완부에 위치한 손가

락 근육을 자극하여 손끝에 역감을 생성할 수 있다. 따라서 

사용자의 손은 기구의 구속과 무게로부터 해방되어 높은 

자유도의 움직임이 가능하다. 그러나 EMS 기반 손가락 

역감 전달 디바이스는 기구적 결합 방식의 역감 전달 디바

이스가 갖지 않는 다른 문제가 있다. 첫째, 개인마다 손가

락 근육의 위치 및 피부 임피던스, 근육량 그리고 지방량 

등의 차이로 인해 자극 전달률이 다르므로 특정 근육에 

자극을 인가하고 제어하기 어렵다. 둘째, 피부를 통해 인가

된 전기 자극이 사용자에게 불쾌감과 통증을 유발 할 수 

있다. 셋째 비침습형 장비의 한계로 인해 큰 역감이나 높은 

분해능을 제공하기에 한계가 있다.

이와 같은 문제를 해결하기 위해 본 논문의 2장에서는 

엄지, 검지의 벌림(Extension)과 굽힘(Flexion) 동작에 가

장 큰 기여도를 갖는 대표근육을 도출하고, 3장에서는 대

표근육 자극을 위한 다전극 EMS 밴드(Multi-Electrode 

EMS Band)와 다채널 EMS 함수 발생기(Multi-Channel 

EMS Function Generator)를 제안한다. 4장에서는 인가된 

전류에 따른 손끝 힘을 분석하여 기존의 EMS 기반 역감 

전달 디바이스들이 갖는 낮은 분해능 문제를 해결한 제어 

방법론을 제안하고 효용성 검증을 위하여 사용성 평가를 

진행한다. 마지막으로 논문의 5장에서 결론과 향후 연구 

방향을 제시한다.

2. 손가락 운동에 관한 인체 근골격 해석

본 논문에서는 인체의 다섯 손가락 중 조작성이 높은 엄

지와 검지에 대하여 EMS 기반 역감 전달 디바이스의 가능

성을 검증한다. 인체의 전완부에는 Table 1, 2 그리고 Fig. 

1과 같이 엄지, 검지의 벌림, 굽힘 그리고 외전(Abduction)

을 위한 8개의 근육이 존재한다. 하지만 전완부에는 명시

된 근육들 이외에도 중지, 약지, 소지의 벌림, 굽힘 근육과 

손목 회전 근육 등이 밀집되어 있어, EMS 기반 역감 전달 

디바이스의 전극 패드를 배치하는데 공간제약을 받는다. 

이러한 문제를 해결하기 위해 전극 패드의 크기 및 접촉 

자극 위치를 줄여야 한다. 따라서 집기 조작에 영향을 미치

지 않는 외전근을 제외한 7개의 근육 중 각 동작에 대한 

영향도가 가장 큰 근육을 도출하여 대표근육으로 선정하

고자 한다. 대표근육 선정에 있어 개인별 신체 차이와 근육 

피로의 영향을 배제하기 위해 인체 근골격계 해석 툴인 

OpenSim[4]을 이용하여 이상적인 환경에서 시뮬레이션을 

진행 하고, EMG 센서 기반 실험 결과와 비교하여 대표근

육을 도출하였다.

2.1 손가락 엄지 및 검지 운동 활성화 근육 해석

OpenSim은 NCSRR (National Center for Simulation 

in Rehabilitation Research)에서 효과적인 재활 치료를 위

Table 1. The muscles of thumb

Action Muscle

Extension
Extensor Pollicis Longus (EPL)

Extensor Pollicis Brevis (EPB)

Flexion Flexor Pollicis Longus (FPL)

Abduction Abductor Pollicis Longus (APL)

Table 2. The muscles of forefinger

Action Muscle

Extension
Extensor Digitorum Communis (EDC)

Extensor Indicis Proprius (EIP)

Flexion
Flexor Digitorum Profundus (FDP)

Flexor Digitorum Superficialis (FDS)

Fig. 1. The thumb and forefinger muscles in the forearm
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해 인체 실험 및 연구를 목적으로 배포된 무료 근골격계 

해석 툴이다. 본 논문에서는 Katherine[5]이 제안한 상지모

델을 사용하여 외부 힘에 따른 엄지, 검지 손가락 근육 

반응 해석을 진행하였다. 상지모델의 손가락 자세는 

Kurillo[6]가 제안한 것처럼 엄지와 검지는 집기 동작을 취

하고 중지, 약지, 소지는 모두 벌림으로써 집기 동작을 방

해하지 않도록 하였다. 또한, OpenSim의 근골격계 해석 

기법 중 주어진 운동에 대하여 근육 활성화를 측정하는 

정적 최적화 기법(Static Optimization)을 이용하여, Fig. 

2와 같이 외부 힘에 따른 근육의 버팀 힘을 측정하였다. 

외부 힘은 벌림과 굽힘 동작에 대하여 엄지와 검지 손끝 

에 수직하도록 각각 0.1 N씩 인가하였다. 정적 최적화 기

법은 식 (1)을 통해 계산되며 관절 축 회전력에 대한 근육 

활성도를 역으로 연산한다.

∑
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(2)

식 (1)에서 우항은 관절 축에 발생하는 회전력을 의미한

다. 은 회전력에 영향을 미치는 모든 근육의 수를 그리고 

는 해당 근육을 의미한다. 


는 관절 축에 대한 모멘트

암을 나타내고 


는 근육 의 활성정도 이다. 

 는 

번 근육이 낼 수 있는 최대 수축 힘(Maximum muscle 

force)으로 상지모델에서 제공하는 엄지, 검지 근육의 최

대 수축 힘은 Table 3과 같다. 동일한 근육 활성도를 갖더

라도 


 에 따라 관절에 끼치는 영향도가 다르므로, 근육 

수축 힘 


가 가장 큰 근육을 대표근육으로 선정하였다. 




는 식 (2)와 같다. 시뮬레이션 결과 Fig. 3과 같이 벌림 

힘을 주었을 때 엄지 근육 EPB가 그리고 검지 근육 EIP가 

큰 힘으로 수축하고, 굽힘 힘을 주었을 때 엄지 근육 FPL이 

그리고 검지 근육은 FDS와 FDP가 큰 힘으로 수축된다. 

2.2 EMG 센서 기반 실험 검증

시뮬레이션 결과의 검증을 위해 ATI사의 Nano17 6축 

힘/토크 센서와 DELSYS사의 TrignoTM EMG 센서를 사

용하여 Fig. 4와 같이 사용자의 손끝 힘과 엄지, 검지 손가

락 근육의 활성도를 측정할 수 있는 환경을 구성하였다. 

손가락의 자세는 시뮬레이션의 자세와 동일하도록 하였

고, 손가락 끝 마디가 고리에 걸리도록 위치하였다. 손가락 

근육의 수축 힘 


는 식 (3)과 같이 EMG로부터 측정된 

근육의 활성 정도 


와 


 를 통해 계산되었다.












(3)

손가락 벌림 힘과 굽힘 힘을 각각 30 N으로 하였을 때 

Fig. 5와 같이 벌림 동작 시 엄지 근육 EPB와 검지 근육 

EIP가 그리고 굽힘 동작 시 엄지 근육 FPL과 검지 근육 

(a) (b)

Fig. 2. The hand postures of extension (a) and flexion (b) for 
simulation with OpenSim

Table 3. Maximum muscle force of thumb and forefinger

Finger Action Muscle Maximum Force

Thumb
Extension

EPL 88.3 N

EPB 46.0 N

Flexion FPL 201.0 N

Forefinger

Extension
EDC 48.8 N

EIP 47.3 N

Flexion
FDP 197.3 N

FDS 162.5 N

(a) (b)

Fig. 3. The muscle forces activated on the thumb and forefinger 
according to the force applied for the extension (a) and 
flexion (b)
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FDP가 가장 큰 힘으로 수축되었다.

Table 4는 OpenSim 시뮬레이션에서 외부 힘 0.1N을 

인가 하였을 때 그리고 EMG 측정 실험에서 30N의 굽힘, 

벌림 힘을 주었을 때 측정된 근육 힘의 최대값이다. 두 

실험에 인가된 힘의 크기가 다르기 때문에 측정된 근육 

수축 힘의 크기는 차이가 있지만 FDS를 제외한 나머지 

근육들의 경향이 서로 유사하였다. 반면 FDS의 경우 시뮬

레이션과 다르게 EMG 측정 실험 시 근육 수축 힘의 크기

가 크게 떨어졌다. 그 이유는 손끝 힘을 측정하기 위한 

실험환경에서 검지손가락의 중간 마디에 연결된 FDS 보

다 끝 마디에 연결된 FDP가 더 큰 영향을 미치기 때문이

다. 이에 본 논문에서는 앞선 시뮬레이션과 실험의 결과를 

바탕으로 Fig. 1과 같이 EPB, EIP, FPL 그리고 FDP를 

엄지, 검지 손가락의 대표근육으로 선정하였다.

3. 다채널 EMS 기반 역감 전달 디바이스 제안

다양한 근육들이 밀집되어 있는 전완부에 선정된 대표

근육만을 전기자극 하기 위해서는 접촉 패드의 크기가 가

능한 작게 제작되어야 한다. 그러나 패드의 크기가 1×1 

cm 미만일 경우 사용자에게 전위가 넓게 퍼지지 못해 전기

적 통증을 유발할 수 있다. 이와 함께 인가하는 주파수와 

펄스 폭에 따라서 역감 전달 효율이 달라지게 된다. 또한 

사용자마다 근육의 위치 차이가 존재하기 때문에 EMS 기

반 역감 전달 디바이스는 대표근육의 위치를 특정하고 그 

범위에 전기 자극을 가할 수 있어야 한다. 이에 본 논문에

서는 광운대학교 산학협력단의 광운대학교 연구 윤리 규

정과 연구노트 작성 관리 규정 그리고 한국과학기술연구

원의 한국과학기술연구원 연구 윤리 규정을 준수하여 

Table 5의 피실험자 10명을 대상으로 패드 크기에 따른 

사용자 느낌 분석 및 대표근육 위치를 조사하고 이에 대응 

가능한 EMS 기반 역감 전달 디바이스를 제안한다.

3.1 EMS 파형 분석

근육을 자극하기 위한 EMS의 전류 파형은 Fig. 6과 같

Fig. 4. Hardware setup for measuring the finger forces

(a) (b)

Fig. 5. The muscle forces calculated with the EMG and F/T 
sensors in the extension (a) and flexion (b) of the thumb 
and forefinger

Table 4. Maximum muscle forces of the thumb and forefinger 
according to external force

Action Muscle
OpenSim

Simulation 

EMG

Measurement

Experiment

Thumb

Extension

EPL 0.16 N 22.45 N

EPB 0.26 N 37.46 N 

Thumb Flexion FPL 0.16 N 60.07 N 

Forefinger

Extension

EDC 0.23 N 12.63 N 

EIP 0.57 N 31.18 N 

Forefinger

Flexion

FDP 1.72 N 104.9 N

FDS 1.8 N 19.07 N

Table 5. General Characteristics of Subjects

Subjects Gender Age [years] Height [cm] Weight [kg]

1 M 23 175 65

2 M 24 179 71

3 M 24 168 73

4 M 25 171 68

5 M 25 174 64

6 M 26 183 110

7 M 27 170 60

8 F 21 155 46

9 F 21 160 70

10 F 23 160 53

Mean - 24 169.5 68.0

SD - 2.0 8.9 17.0
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이 전류의 크기, 펄스 폭 그리고 출력 주파수로 이루어져 

있고 각 인자들은 사용자에게 역감을 전달하는데 영향을 

미친다. 그러나 Table 6과 같이 연구마다 적용한 펄스 폭 

및 출력에 차이가 존재한다[7-10]. 이에 본 논문에서는 각 

인자들에 의한 특성을 파악하고자 디바이스 개발 전에 LG

사의 LG-8TM Combo EMS 장비와 5×5 cm 크기의 전극 

패드를 사용하여 실험을 진행하였다. 실험 결과 Fig. 6의 

파형에서 전류 20 mA, 주파수가 70 Hz일 때, 펄스 폭의 

크기에 비례하여 손끝으로 전해지는 역감의 크기가 강해

짐을 확인할 수 있었다. 반면 주파수의 경우 특정 대역에 

따라 사용자에게 전달되는 느낌이 다양하게 나타났다. 주

파수 대역이 60 Hz에서 90Hz에서는 역감의 크기가 일정

하게 전달되었으나, 2 Hz에서 60 Hz 일 때 전기적 고통이 

발생하였고 90 Hz에서 150 Hz 에서는 피부 떨림 현상이 

발생하였다. 이에 본 논문에서는 Max가 그의 논문에서 제

안한 것에 따라 EMS 전류 출력파형을 펄스 폭 260 us 

그리고 주파수 70 Hz로 선정하였다[8,9].

3.2 전극 패드 면적에 따른 허용 전류 임계 분석

Bonnie[11]는 전극 패드의 크기와, 형상이 사용자에게 미

치는 영향에 대하여 연구하였고 패드의 형상은 전기적 통

증 유발에 영향이 없음을 보였다. 또한 PossessedHand[7]

는 패드의 크기가 1×1 cm 이상일 때 전기적 고통이 없음을 

이야기하고 1×3 cm 면적의 패드를 사용하였다.

이를 바탕으로 본 연구에서는 전극 패드의 형상을 사각

형으로 결정하고, 1×1 cm, 1.5×1.5 cm, 1×2 cm, 2×2 cm 

그리고 1×3 cm 크기의 패드를 피실험자 10명에게 비교 

실험하였다. 각 피실험자들은 EIP에 전극 패드를 부착하

고 0 mA에서 전기적 통증을 느낄 때까지 1 mA씩 전류를 

증가 시켰다. 실험 결과는 Fig. 7과 같이 상자수염그림

(Box Whisker Plot)으로 표현되었다. 상자수염그림은 사

분위수에 의해 결정되며 상자의 크기는 제 1사분위수에서 

제 3사분위수까지의 크기이고 상자 안의 가로줄은 제 2사

분위수인 중앙값(Median)을 의미한다. 상자 위아래로 뻗

어 있는 선분은 1,3사분위수의 ±1.5배에 있는 경계선 이내

의 최대, 최소값을 의미한다. 실험 결과, 피실험자 10명에 

대하여 1×2 cm일 때 31 mA 그리고 2×2 cm일 때 31.5 

mA의 중앙값을 구할 수 있었다. 비록 2×2 cm일 때 가장 

높은 임계 값을 보였지만 효율적인 극소 부위의 전기 자극 

전달을 위하여 면적 대비 임계점이 가장 낮은 1×2 cm를 

제안 디바이스의 전극 패드 크기로 선정하였다.

3.3 전극 패드 부착 위치 선정

대표근육을 자극하기 위한 전극 패드의 부착 위치 선정

을 위해 1×2 cm 크기의 전극 패드를 이용하여 피실험자 

10명을 대상으로 실험을 진행하였다. Fig. 8은 실험을 통

해 파악된 손목 중심에서 측정한 대표근육의 위치 분포를 

Fig. 6. The output waveform of the EMS

Table 6. EMS waveform parameters of the others studies

Pulse width Frequency

E. Tamaki et al.[7] 200 us 40 Hz

M. Pfeiffer et al.[8,9] 260 us 50~70 Hz

P. Lopes et al.[10] 290 us 25 Hz

Fig. 7. Pain values according to the electrode pad sizes

(a) (b)

Fig. 8. Each position of the selected major muscles of the 
forearm posterior (a) and forearm anterior (b)
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나타내며, X축으로 -3 cm에서 2 cm 그리고 Y축으로는 

4 cm에서 7 cm 사이에 분포함을 알 수 있다. 하지만 사용

자마다 근육의 위치 편차가 존재하여 정확한 대표근육의 

위치를 특정하기 어렵다. 이를 해결하고 제안 디바이스의 

효용을 넓히기 위해서는 4장에서 언급하는 주 자극 위치 

탐색(Search for Major Stimulus Position)이 필요하다.

3.4 다채널 EMS 기반 역감 전달 디바이스 구성

앞장에서 도출된 결과들을 바탕으로 Fig. 9와 같이 양극 

패드 그룹(Positive Pad Group)과 음극 패드 그룹(Negative 

Pad Group)으로 구성된 다전극 EMS 밴드를 제작하였다. 

대표근육에 전기 자극을 인가하는 양극 패드 그룹은 사용

자 별 근육 위치에 대응하기 위하여 1×2 cm 양의 전극 

패드 18개로 구성되어 있다. 음극 패드 그룹은 5×5 cm 

전극 패드 3개로 이루어져 있고, 각 전극 패드는 서로 연결

되어 있다. 또한 다전극 EMS 밴드의 각 채널을 독립적으

로 제어하기 위하여 25개의 채널로 구성된 다채널 EMS 

함수 발생기를 제작하였다. EMS 함수 발생기의 각 채널은 

260 us 펄스 주기와 70 Hz 주파수를 갖는 비대칭성 양위상

파(Asymmetric biphasic waveform)를 출력한다.

4. 역감 전달 제어 방법론 제안 및 사용성 평가

피부에 전기 자극을 인가하여 근육 활성화를 통해 손끝

의 역감을 발생시키는 EMS 기반 역감 전달 디바이스는 

각 개인마다 피부의 임피던스, 근육량 그리고 지방량의 차

이가 존재하기 때문에 입력 전류에 따른 손끝 힘을 모델링 

하기에 어려움이 존재한다. 따라서, 기존의 EMS 기반 유

사 디바이스들은 입력 전류에 따른 사람의 역감 인지능력

에 의존하는 경향이 있었다. 이에 따라 가상환경에서의 충

돌에 대한 On, Off 혹은, Hard와 Soft 같이 사용자에게 

낮은 분해능의 역감을 제공하는 한계를 갖는다[7-10]. 그러

나 집기 동작 시, 근육 활성 정도에 따라 손끝 힘이 비례하

게 증가함을 보인 Sghaier[12]의 논문에 따르면, 전류의 세

기에 따라 역감의 크기를 비례하게 사용자에게 제공할 수 

있음을 예상할 수 있다. 이에 본 장에서는 전류에 따른 

손끝 힘을 함수화하여 사용자에게 다양한 크기의 역감을 

생성하는 제어 방법론을 제안하고 사용성 평가를 통하여 

제안 디바이스의 우수성을 검증한다.

4.1 EMS 기반 역감 전달 제어

입력 전류에 따른 역감 생성을 분석하기 위하여 다전극 

EMS 밴드를 착용하고 다채널 함수발생기를 이용하여 대

표근육에 0 mA에서 전기적 통증을 느끼는 30 mA 이하까

지 1 mA씩 올려가며 손끝 힘을 측정하였다. Fig. 10의 

파란 선은 전류에 따른 손끝 힘의 중앙값이고 빨간 원은 

1, 3사분위수 ±1.5배 경계선에서 벗어난 이상값(Outlier)

이다.

실험 결과, 15 mA 미만의 인가 전류에서는 손끝 힘의 

변화가 미미 하지만 15 mA 이상에서는 전류의 세기에 비

례하게 증가함을 알 수 있다. 즉, EMS 기반 역감 전달 

디바이스를 이용하여 사용자에게 다양한 크기의 힘을 전

Fig. 9. The multi-channel EMS based force feedback device

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 10. The finger forces caused by the developed EMS of 
the thumb extension (a), forefinger extension (b), 
thumb flexion (c) and forefinger flexion (d)
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달 할 수 있다. 이에 본 논문에서는 효율적인 역감 전달을 

위해 디바이스 출력 전류의 대역폭을 15 mA에서 30 mA

로 선정하였다.

또한 Fig. 10의 이상값을 통해 알 수 있듯이 사용자마다 

전기자극 전달률의 편차가 존재하고 시간에 따라 근육의 

피로누적 등으로 인해 전류에 따른 손끝 힘 생성에 차이가 

존재한다. 그리고 앞선 3장에서 언급하였던 것처럼 사용자 

별로 근육위치에 차이가 있다. 이와 같은 문제에 대응하고 

사용자에게 일정한 역감을 제공하기 위해 착용 시마다 주 

자극 위치 탐색, 힘 맵핑 그리고 함수화 단계로 구성된 

캘리브레이션 과정을 Fig. 11과 같이 적용하였다.

준비 단계(Ready to Calibration)에서 사용자는 EMS 기

반 역감 전달 디바이스를 착용하고 손끝 힘 측정 장치에 

손가락을 위치한다.

주 자극 위치 탐색은 EIP, EPB, FPL 그리고 FDP 순으

로 진행한다. 또한 Fig. 8에서 선정한 대표근육의 위치를 

기반으로 Fig. 9와 같이 다전극 EMS 밴드의 양극 패드 

중 각 대표근육의 위치에 해당하는 전극 패드에 대하여 

25 mA를 3초간 하나씩 인가한다. 그리고 해당 동작에 대

한 측정 힘이 가장 큰 패드를 대표근육 자극을 위한 전극 

패드로 선정한다.

힘 맵핑 단계에서는 선정된 전극 패드에 15 mA에서 30 

mA까지 1 mA씩 45초에 걸쳐 증가시키며, 각 증가 시퀀스

마다 측정된 평균 힘을 맵핑한다. 맵핑 도중 사용자가 과한 

불쾌감 혹은 전기적 통증을 느낄 경우 캘리브레이션 과정

을 정지할 수 있으며, 이때 정지된 임계점 이전의 전류값이 

인가 가능한 최대 전류값으로 선정된다.

함수화 단계에서는 맵핑된 데이터를 최소자승법을 이용

하여 목표 힘에 대한 3차 전류 다항식을 전개하고 이를 

함수화한다. 최소자승법의 과정은 아래와 같다. 식 (4)의 



과 


은 힘 맵핑 단계에서 측정된 손끝 힘과 인가된 15 

mA에서 30 mA 사이의 전류이고 은 맵핑 된 데이터의 

수이다. 는 다항식의 계수와 상수 항이다. 식 (6)과 같이 

구해진 다항식의 계수를 식 (7)에 적용하고 목표 힘 에 

대한 출력 전류 를 함수화하여 개개인에 맞는 엄지, 검지 

손가락의 역감을 제공한다.
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4.2 EMS 기반 역감 전달 디바이스의 사용성 평가

제안하는 디바이스의 효용성을 검증하고자 가상환경과 

연동하여 사용자 평가를 진행하였다. 시스템은 Fig. 12와 

같이 Leap Motion을 이용하여 손가락의 모션을 인식하고 

Fig. 11. The flow chart for the calibration processing
Fig. 12. Experimental overview of the multi-channel EMS based 

force feedback device interacted with a virtual environment
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가상환경에서 발생하는 상호작용을 EMS 기반 역감 전달 

디바이스에게 전달하도록 하였다. 제어 PC는 RTX 환경으

로 구성되어 5 ms 제어 주기에 대한 실시간성을 보장하고 

각 시스템들은 1 Mbps의 CAN 통신으로 연동되어 있다. 

가상 환경은 무료 물리엔진 라이브러리 Open Dynamics 

Engine (ODE)[13]로 구성되어, 가상 손과 빨간 구 사이에 

발생하는 충돌을 측정하여 사용자에게 전달한다.

EMS 기반 역감 전달 디바이스에서 발생하는 전기자극

은 사용자에게 불쾌감 혹은 전기적 통증을 유발한다. 이러

한 불쾌감은 사용자가 역감을 느끼는 것을 방해할 수 있으

므로 역감 전달 효과뿐 아니라 사용자의 심리적 상태에 

대해서도 고려되어야 한다. 이에 본 논문에서는 Table 7, 

8과 같이 설문조사 문항을 구성하고 피실험자 10명에 대

하여 실험 및 설문 조사를 진행하였다.

설문조사 결과 Fig. 13과 같이 EMS 기반 역감 전달 디

바이스가 대다수의 사용자들에게 큰 불쾌감을 주지 않고 

역감을 잘 전달함을 확인할 수 있었다. 그러나 여전히 불쾌

감을 느끼는 사용자가 존재함을 알 수 있는데 이는 EMS 

기반 역감 전달 디바이스가 보다 높은 사용성을 확보하기 

위하여 반드시 해결되어야 할 문제이다.

5. 결론 및 향후 연구 방향

EMS 기반 역감 전달 디바이스는 기구적 형태의 역감 

전달 디바이스들이 갖고 있던 자유도 및 피로 유발 문제를 

해결하는 대안으로 제시될 수 있다. 하지만 근육이 밀집되

어 있는 전완부에 원하는 근육만을 자극하기 어렵고 피부

를 거쳐 근육을 자극하는 비침습성 장비의 특성으로 인해 

사람마다 다른 전달률, 불쾌감 그리고 낮은 역감 분해능의 

문제를 갖는다. 본 논문에서는 효율적인 엄지와 검지의 근

육 자극을 위해 인체 모델 해석과 EMG 측정 실험을 통해 

동일 전류 대비 큰 손끝 힘을 발생 시킬 수 있는 4개의 대표

근육 EPB, EIP, FDP 그리고 FPL을 선정하고 이를 자극하

기 위한 역감 전달 디바이스를 제작하였다. 또한 전류에 

따른 손끝 힘 분석을 통해 사용자에게 낮은 불쾌감과 다양

한 크기의 역감 제공이 가능한 제어 방법론을 제안하였다. 

그리고 가상환경과의 상호작용에 대한 사용성 평가를 통하

여 EMS 기반 역감 전달 디바이스의 성능을 검증하였다.

본 연구에서의 이러한 다양한 접근에도 불구하고 EMS 

기반 역감 전달 디바이스는 여전히 많은 문제점을 갖고 

있다. 역감 발생을 위하여 인가하는 15 mA 이상의 전류는 

사용자에게 불쾌감을 유발하고, 고통 유발을 피하기 위하

여 설정한 30 mA 이하의 전기 자극은 피부 임피던스 등의 

문제로 높은 크기의 역감을 생성하지 못한다. 이를 해결하

기 위해서는 전극 패드의 소재 그리고 EMS 파형 등 전달

률을 높이기 위한 연구가 필요하다. 또한 모델링 되지 않은 

개루프 제어로 인해 정확한 손끝 힘을 생성하는데 한계가 

있다. 그럼에도 불구하고 EMS 기반 역감 전달 디바이스가 

갖는 높은 자유도와 넓은 작업 공간은 free-hand 역감 전달 

디바이스로서 분명한 가치를 갖고 있으며, 위와 같은 문제

가 해결될 경우 가상환경 그리고 원격 로봇 등의 분야에서 

큰 확장성을 가지며 다양하게 사용될 수 있을 것이다.

Table 7. Questionnaire of force feedback

Subject Comment

1 Pain

2 No force feedback

3 Feel the low force feedback

4 Force feedback is good

5 Force feedback is very good

Table 8. Questionnaire of feeling

Subject Comment

1 Fear

2 Very discomfort

3 Discomfort

4 Low electric feel

5 Very low electric feel

(a) (b)

Fig. 13. The results of usability evaluation; (a) Effect of force 
feedbacks (b) Comfort indexes
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