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레이저 흡수 분광법을 사용한 좁은 시험 구간 내 공기 밀도 측정
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Air Density Measurement in a Narrow Test Section
Using a Laser Absorption Spectroscopy
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ABSTRACT

In this study, air density in a narrow test section is measured using a laser absorption
spectroscopy system that detects oxygen absorption lines. An absorption line pair at 13156.28
and 13156.62 cm-1 are detected. A gas chamber with a height of 40 mm is used as a narrow
test section. A triangular spiral-shaped laser path is applied in the gas chamber to amplify
absorption strength by extending laser beam path length. A well-known logarithm amplifier
and a secondary amplifier are used to electrically amplify absorption signal. An AC-coupling is
applied after the logarithm amplifier for signal saturation prevention and noise suppression.
Procedure of calculating spectral absorbance from output signal is introduced considering the
logarithm amplifier circuit configuration. Air density is determined by fitting the theoretically
calculated spectral absorbance to the measured spectral absorbance. Test conditions with room
temperature and a pressure range of 10~100 kPa are made in a gas chamber using a Bourdon
pressure gauge. It is confirmed that air density in a narrow test section can be measured
within a 16 % error through absorption signal amplification using a triangular spiral-shaped
beam path and a logarithm amplifier.

초 록

본 연구에서는 산소의 흡수선을 검출하는 레이저 흡수 분광 시스템을 사용하여 좁은 시험 구간 

내의 공기 밀도가 측정되었다. 13156.28과 13156.62 cm-1에 존재하는 산소의 흡수선 한 쌍이 측정되

었다. 높이 40 mm를 가지는 기체 챔버가 좁은 시험 구간으로 사용되었다. 레이저 진행 경로를 확

장하여 흡수 세기를 증폭시키기 위해 삼각 나선 형태의 레이저 광경로가 기체 챔버 내에 구성되었

다. 잘 알려진 로그 증폭기와 2차 증폭기를 사용하여 흡수선 신호를 전기적으로 증폭하였다. 로그 

증폭기 이후 신호 포화 방지 및 노이즈 억제를 위해 AC 커플링이 적용되었다. 로그 증폭기 회로 

구성을 고려하여 출력 신호로부터 파수별 흡광도를 계산하는 과정이 소개되었다. 이론적으로 계산

된 파수별 흡광도를 실험적으로 측정된 파수별 흡광도에 선 맞춤하여 공기의 밀도가 측정되었다.
부르돈 압력계를 사용하여 기체 챔버 내에 상온과 10~100 kPa 범위 내에서 다양한 압력을 가지

는 시험 조건들이 만들어졌다. 삼각 나선 형태의 광경로 및 로그 증폭기를 사용한 흡수 신호 증폭

을 통해, 16 %의 오차 이내에서 좁은 시험 구간의 공기 밀도가 측정될 수 있음이 확인되었다.

Key Words : Laser Absorption Spectroscopy(레이저 흡수 분광법), Laser Beam Path(레이저 광경로),
Logarithm Amplifier(로그 증폭기), Oxygen Gas(산소 기체), Density(밀도)
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Ⅰ. 서 론

파장 가변 레이저 흡수 분광법(Tunable Diode
Laser Absorption Spectroscopy, 이하 TDLAS)은 레

이저를 시험 기체에 통과시켜 기체의 흡수선의 모양

과 세기를 측정하고, 이를 분광학적으로 분석하여 유

동의 온도, 밀도, 속도 등을 계측하는 기술이다[1-3].
TDLAS 기술은 비접촉식으로 온도, 밀도, 속도 등 

다양한 유동 특성을 측정할 수 있으므로, 고속 비행

체의 비행 및 엔진 유동 상태 진단에 사용된다[4,5].
대기를 비행하는 항공체에 TDLAS 기술을 적용할 때

는 산소에 대한 흡수선을 측정한다. 하지만 낮은 산

소의 흡수선 강도 및 고고도 비행 시의 낮은 산소 

분압에 의해 측정되는 흡수선 세기가 약할 수 있다

[4]. 또한 비행체에 따라 내부 유로 내의 레이저 진

행 경로의 길이가 짧아 흡수선의 세기가 약할 수 있

다. 따라서 좁은 시험 구간 내에서도 약한 흡수선을 

측정하기 위해 광경로 길이 확장 기술이나 흡수선 

신호 증폭 기술이 필요하다.
광경로 길이 증폭은 역반사기(Retroreflector)를 사

용하여 평행한 왕복 광경로를 구성하는 방식이 흔히 

쓰인다[4-6]. 이러한 광경로는 유속 측정을 위해 유동

에 대해 기울여 설치할 시 레이저가 왕복하는 동안 

서로 다른 도플러 효과를 받는다. 이 때문에 단일 도

플러 효과를 받는 흡수선의 세기가 약해지는 단점이 

존재한다. 흡수선 신호 증폭 기술의 경우 로그 증폭

기를 활용한 Direct absorption spectroscopy(DAS)나 

2f-Wavelength modulation spectroscopy(WMS) 등의 

기술이 존재한다[6-9]. 이 중 로그 증폭기를 활용한 

DAS[6-8]는 2f-WMS에 비해 비교적 간단한 레이저 

구동 및 후처리 과정을 거치고도 신호 증폭이 가능

하게 한다.
본 연구에서는 좁은 유로 내의 공기 밀도 측정을 

위한 레이저 흡수 분광 시스템을 구축하고, 진공에서 

상압 사이의 공기 내 산소의 흡수선을 검출하여 공

기 밀도를 측정하였다. 광경로 길이 증폭을 위해 삼

각 나선 모양의 레이저 광경로가 구성되었다. 로그 

증폭기와 2차 증폭기를 사용하여 흡수선를 증폭하였

다. AC 커플링를 사용하여 신호 포화를 방지하고 노

이즈를 억제하였다. 로그 증폭기의 특성을 사용하여 

측정된 신호로부터 파수별 흡광도가 계산되어졌으며,
이론적으로 계산된 흡광도의 선 맞춤을 통해 공기의 

밀도가 측정되었다. 또한 AC 커플링과 2차 증폭기의 

유무에 따른 공기 밀도 측정 오차가 계산되었다.

Ⅱ. 레이저 흡수 분광법

2.1 이론적 배경

TDLAS 기술은 시간에 따라 레이저의 파장을 변화

시켜 흡수선의 개형 및 세기를 측정한다. 레이저가 

측정 대상 기체를 통과할 때 레이저의 광량 감소는 

Eq. 1과 같은 Beer’s law를 통해 계산된다[10].

  exp (1)

이때, [cm]는 레이저의 파수(Wavenumber), 
는 기체를 통과하기 전 레이저의 광량, 는 통과한 

후 광량, [cm]는 파수별 흡수 계수,  [cm]은 

기체 내에서의 레이저의 광경로 길이이다. 파수별 흡

수 계수와 광경로 길이를 곱한 값은 무차원의 파수

별 흡광도(Absorbance)이며, Eq. 2와 같이 표현된다.

    i (2)

이때 [cmatm]는 기체 온도  [K]에서 특

정 흡수선의 선강도, [cm]는 선윤곽 함수, 

[atm]는 기체의 압력 그리고 i는 시험 기체 내 측

정 대상 기체의 몰분율이다. 선윤곽 함수는 특정 파

수에 존재하는 흡수선이 압력, 온도 등에 의해 선폭

이 확장되는 것을 모델화한 것이다. 선폭 확장은 기

체 분자의 열운동에 의한 도플러 효과와 기체 분자 

사이의 충돌에 의해 발생한다. 일반적인 상황에서는 

온도와 압력 모두 선폭 확장에 기여하므로 두 선폭 

확장 효과를 모두 포함하는 Voigt 프로파일이 널리 

쓰인다. Voigt 프로파일은 온도와 압력의 함수이다.
결국 파수별 흡광도는 기체의 온도와 측정 대상 

화학종의 분압에 대한 함수이다. 파장 가변 레이저를 

사용한 흡수 분광 측정을 통해 파수별 흡광도를 측정

하고, 이를 이론적 파수별 흡광도와 선 맞춤을 수행

하여 몰분율이 고정된 상태에서 기체의 온도와 압력

이 결정될 수 있다. 이상기체 상태방정식을 통해 결

정된 기체의 온도와 압력으로부터 밀도가 계산된다.

2.2 흡수선 선정

본 연구에서는 공기의 밀도를 측정하기 위해 산소

가 측정 대상 기체 분자로 선택되었다. 12987~13175
cm-1의 파수 대역에는 산소의 흡수선 밴드인 A
Band가 존재한다[11,12]. 본 연구에서는 A Band 내

에서 다음과 같은 기준으로 흡수선을 선정하였다.
첫째, 본 연구에서 사용된 레이저를 상온에서 구동

할 때 파장 가변 범위인 13140~13158 cm-1 이내에 

존재하는 A Band 흡수선들이 1차적으로 선별되었다.
둘째, 상온에서 흡수선을 측정하기 때문에 상온에

서 흡수선의 세기가 강한 흡수선을 2차적으로 선별

하였다. 흡수선의 세기 기준은 상온에서의 선강도 

의 값이 1✕10-4 cm-2atm-1 이상이다. 첫째 기준

과 둘째 기준으로 총 10개의 흡수선이 선별되었다.
셋째, 전류에 의한 레이저의 파장 가변 범위 내에

서 최대한 많은 흡수선을 관찰하기 위해 간격이 좁
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은 흡수선들이 선택되었다. 본 연구에서 사용된 DFB
레이저의 전류에 의한 파수 가변 범위는 0.1 cm-1 이

하이므로 13156.28과 13156.62 cm-1에 존재하는 흡수

선 한 쌍이 측정 흡수선으로 최종 선정되었다.

2.3 레이저 흡수 분광 장비 및 구동

2.3.1 레이저 흡수 분광 장비 시스템

Figure 1은 본 연구에서 사용된 레이저 흡수 분광 

시스템을 보여준다. 레이저 흡수 분광 시스템은 크게 

레이저 및 구동 시스템과 레이저를 받는 광센서 및 

로그 증폭기 회로, 광학계 그리고 시험 기체 환경을 

만드는 기체 챔버로 구성된다.
파장 가변 레이저에는 이를 구동하기 위한 레이저 

드라이버와 온도 제어기가 연결되어 있다. 함수 발생

기를 사용하여 레이저 파장 가변 파형이 생성되었다.
레이저는 Toptica Eagleyard 사의 DFB(Distributed
feedback) 레이저가 사용되었다. 레이저 드라이버와 

온도 제어기는 Cosmotec 사에서 설계 및 제작되었

다. 함수 발생기는 GW Instek 사의 MFG-2230M 모

델이 사용되었다.
빔스플리터와 광학창 등의 투과성 광학 부품에서

는 레이저의 편광 성분에 따라 반사율이나 투과율이 

달라질 수 있으므로 일정한 편광 성분만을 추출하기 

위해 선형 편광판이 레이저 앞에 설치되었다. 이후 

레이저광은 빔스플리터에 의해 나뉘어 Reference 광

센서와 Sample 광센서로 각각 향하게 된다. Sample
광센서로 향하는 레이저는 기체 챔버를 거치며 측정 

대상 기체를 통과한다. 사용된 레이저가 가시광 파장

에 속하기 때문에 가시광 측정이 가능한 실리콘 소

재의 광센서가 사용되었다. 외부 광원에 의한 영향을 

최소화하기 위해 레이저를 포함한 모든 광학계는 별

도의 금속 상자 내부에 설치되었으며, band-pass
filter가 레이저 광경로 상에 설치되었다. Band-pass
filter는 780 nm의 중심파장과 50 nm의 FWHM를 가

진다.
Reference 광센서와 Sample 광센서에서 출력된 광

전류(Photocurrent)는 로그 증폭기 회로로 인가되었

다. 로그 증폭기 회로는 두 광센서에서 전달된 광전

류의 비에 로그 함수를 취하여 출력한다.

Fig. 1. Laser absorption spectroscopy system
using a logarithm amplifier

2.3.2 파장 가변 레이저

DFB 레이저는 온도에 의해 큰 파장 가변이 가능하

며, 인가되는 전류에 의해 작은 파장 가변이 가능하

다[13]. 본 연구에 사용된 레이저는 온도에 의한 파

장 가변 속도가 전류에 의한 파장 가변보다 상당히 

느리기 때문에 흡수선을 측정하기 위한 파장 가변 

방식은 전류에 의한 방식이 사용되었다. 레이저 온도

는 레이저 파장 가변 범위가 측정 흡수선 한 쌍을 

포함할 수 있도록 설정되었으며, 온도 제어 회로를 

사용하여 일정한 온도로 유지되었다.
함수 발생기에서 Ramp형 파형의 5 kHz의 주파수

를 가지는 신호가 생성되었으며, 레이저 드라이버 회

로가 동일한 파형 및 주파수로 레이저를 구동하였다.
파장 가변의 한 주기의 길이는 200 s이며, 실험 시 

주기가 계속 반복되었다.

2.3.3 로그 증폭기

Figure 2는 로그 증폭기 회로 구성도를 보여준다.
로그 증폭기 회로는 로그 증폭기, 2차 증폭기, 그리

고 로그 증폭기와 2차 증폭기 사이의 AC 커플링을 

위한 커패시터로 구성된다. 로그 증폭기 회로에서는 

2차 증폭기를 거치기 전 신호와 2차 증폭기를 거친 

후 신호가 출력되며, 이는 디지털 오실로스코프를 통

해 측정되었다. 디지털 오실로스코프의 샘플링 속도

는 20 MSamples이다. 레이저 파장 가변의 한 주기 

내 데이터 포인트 개수는 4,000개이다.
로그 증폭기는 Analog Devices 사의 AD8305 모델

이 사용되었다. 로그 증폭기에는 Sample 광센서와 

Reference 광센서가 역방향 바이어스 상태로 설치되

어 있으며, 발생한 광전류가 로그 증폭기에 입력된

다. 로그 증폭기는 아날로그 방식으로 입력된 두 전

류의 비율에 로그가 취하여 자체 게인에 따라 증폭

하여 출력한다. 로그 증폭기에서 출력된 신호는 Eq.
3과 같이 표현된다[14].

logdc logref

samp (3)

이때 logdc[V ]는 로그 증폭기에서 출력된 전압, 

은 로그 증폭기의 게인, 그리고 samp와 ref[mA]는 각

Fig. 2. Logarithm amplifier circuit block diagram
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각 Sample 광센서와 Reference 광센서로부터 수신된 

광전류를 의미한다. 로그 증폭기에서 출력된 신호는 

커패시터를 통해 AC 커플링이 된 후 단순 전압 증

폭기인 2차 증폭기로 입력된다. 2차 증폭기를 거쳐 

출력된 신호는 Eq. 4와 같이 표현된다.

logac logref
samp

offset (4)

이때 logac[V ]는 2차 증폭기에서 출력된 전압, 
는 2차 증폭기의 게인, 그리고 offset[V ]는 AC 커플

링에 의해 발생한 전압 변화에 의한 값이다. Eq. 4는 

상수를 정리하여 Eq. 5과 같이 표현될 수 있다.

logac  (5)

는 로그 증폭기와 2차 증폭기 게인의 곱이다. 측

정 상황이 준정상상태일 때, offset은 측정 시간 동

안 상수로 가정할 수 있기 때문에 2차 증폭기의 게

인과 곱해진 상수 arbi로 나타내어질 수 있다.

광센서는 역방향 바이어스가 걸린 포토다이오드이

며, 광전류는 광량에 비례한다. 따라서, Eq. 5는 Eq.
6과 같이 나타내어질 수 있다.

logac  (6)

samp와 ref는 각각 Sample 광센서와 Reference 광

센서에 입사하는 레이저 광량이다. ref와 samp의 차

이가 커서 logdc 신호가 0 V에서 크게 벗어나면 2차 

증폭기를 통해 추가적 증폭 시 신호 포화 상태가 발

생할 수 있다. 이를 방지하기 위해 로그 증폭기 출력 

신호와 2차 증폭기 사이에 AC 커플링이 적용되었다

[6,7].

Ⅲ. 공기 밀도 측정

3.1 시험 환경

3.1.1 기체 챔버

Figure 3은 기체 챔버의 사진과 개략도를 보여준

다. 기체 챔버는 직육면체의 형태이며, 40 mm의 높

이를 가진다. 기체 챔버 내 기체의 압력을 조절하기 

위해 진공 펌프와 벤트관이 설치되었다. 내부 압력을 

목표 압력으로 설정하기 위해 부르돈 압력계가 설치

되었다. 내부 온도는 K 타입 열전대를 사용하여 측

정되었다. 기체 챔버의 하단에는 레이저가 기체 챔버

를 관통할 수 있도록 사파이어 재질의 광학창이 설

치되었다. 레이저를 포함한 모든 광학계는 기체 챔버 

외부의 상온 및 상압의 환경에 노출되었다.

Fig. 3. Picture and schematic of the gas chamber

3.1.2 레이저 광경로

레이저는 Fig. 3에서 보여지듯 삼각 나선의 형태로 

기체 챔버를 통과한다. 삼각 나선 형태의 레이저 광

경로 구성을 위해 기체 챔버 내부의 천장면에 평면 

거울이 설치되었으며, 기체 챔버 외부에 60도로 경사

진 평면 거울 2개가 설치되었다. 레이저는 한쪽 경사 

거울의 측면을 빗겨가며 한쪽 광학창을 통과해 기체 

챔버 내에 진입한 후 천장 반사거울에서 반사되어 반

대쪽 광학창을 통해 챔버를 빠져나온다. 이후 반대편 

경사 거울에서 반사되어 하나의 정삼각형 모양 광경

로를 구성한다. 정삼각형 광경로를 여러번 반복하여 

삼각 나선 형태로 진행한 후 최종적으로는 기체 챔버 

외부의 Sample 광센서에 도달한다. 시험 기체를 통과

하는 레이저 광경로의 총 길이는 277 mm이다.
삼각 나선 형태의 레이저 광경로는 다음과 같은 

장점을 가진다.
첫째, 좁은 폭을 가지는 시험 환경에서 나선 형태

로 여러 번 시험 기체를 관통하기 때문에 광경로 길

이가 증대된다.
둘째, 기체 챔버 내부에서 레이저가 일정한 각도를 

유지한 채로 진행하기 때문에 기체 챔버의 측면 방

향에서 유동이 존재할 때 흡수선의 도플러 효과가 

관찰될 수 있다. 이를 통해 좁은 유로 내 유속 측정 

및 질량 유속 측정에 활용될 수 있다.
셋째, 광학창에 경사지게 레이저가 통과하기 때문

에 광학창의 양면에서 발생하는 미세한 광반사에 의

한 에탈론(Etalon) 효과가 흡수선 신호 측정 시에 끼

치는 영향을 현저히 낮춘다.
하지만 이러한 삼각형 형태의 광경로는 시험 기체

를 통과하는 두 변을 제외한 나머지 한 변에서 시험 

기체와 다른 기체에 의한 흡수가 발생할 수 있으며,
이에 대한 보정이 필요하다.

3.2 신호 후처리

오실로스코프를 통해 측정된 로그 증폭기 출력 신

호는 시간에 따른 전압 신호이다. 측정된 신호를 이

론적 흡수선과 비교하기 위해 가로축을 시간에서 파

수로, 세로축을 전압에서 흡광도로 변환하였다.
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3.2.1 시간에 따른 레이저 파수 변환

시간에 따른 파수 변화는 측정한 흡수선들의 중심 

파수값들을 사용하여 계산되었다. 측정된 흡수선들의 

파수값인 13156.28과 13156.62 cm-1에 각각 해당하는 

시간값이 사용되었다. 측정된 흡수선의 개수가 2개이

므로 시간에 따른 레이저 파수 변환식이 1차 다항식

으로 표현되었다.

3.2.2 외부 흡수선 보정 및 흡광도 계산

Figure 4는 시험 기체의 압력이 상압일 때와 진공

일 때, 로그 증폭기에서 AC 커플링을 거쳐 최종 출

력된 신호를 보여준다. Fig. 3에서도 보여지듯이 레

이저는 기체 챔버 내의 시험 기체뿐만 아니라 외부

의 상온, 상압의 공기도 통과하기 때문에 측정된 흡

수선 신호는 시험 기체와 외부 기체에 의한 흡수선

이 중첩되어 나타난다. 따라서 시험 기체에 대한 흡

수선만을 측정하기 위해 외부 기체에 의한 흡수선을 

다음과 같은 과정을 통해 제거하였다.
samp와 ref는 시험 기체와 외부 기체의 흡수를 함

께 고려하여 각각 Eq. 7과 8로 나타낼 수 있다[5].

samp  optic
test

out (7)

ref   (8)

이때 은 빔스플리터의 투과율, optic은 Sample 레

이저광이 거치는 모든 광학 부품들의 총투과율, test
는 시험 기체의 흡광도 그리고 out은 외부 기체의 

흡광도이다. 과 optic은 상수이므로 Eq. 9와 같은 상

수 가 정의될 수 있다.

 optic


(9)

Eq. 7, 8, 9를 Eq. 6에 대입하면 Eq. 10과 같다.

logac  (10)

시험 기체가 존재하지 않을 경우 logac는 Eq. 11과 

같다. 이때 arbi는 다른 값을 가질 수 있다.

logac  (11)

시험 기체와 외부 기체의 흡수가 모두 포함된 출

력 신호(logac)에서 외부 기체의 흡수만 존재할 때의 

신호(logac)를 소거하여 시험 기체의 흡수에 의한 

출력 신호만 추출하면 Eq. 12와 같다.

logaclogac  (12)

Fig. 4. Measured total absorption signal(Red) and
external gas absorption signal(Black)

시험 기체 흡수에 의한 출력 신호를 시험 기체의 

흡광도에 대해 정리하면 Eq. 13과 같다.

 test   ln








log ac log acar bi

(13)

Figure 4에서 보여지는 시험 기체가 존재하지 않을 

때의 로그 증폭기 출력 신호를 측정하여 시험 기체

가 존재할 때의 신호에서 빼면 Eq. 13에서처럼 시험 

기체의 흡광도가 계산된다. AC 커플링과 2차 증폭기

를 거쳐 출력된 신호의 경우 시험 기체의 압력에 따

라 흡수선 모양이 변화하여 arbi값이 변화할 수 있으

므로 arbi가 0이 아닐 수 있다. 기체에 대한 흡수

가 전혀 없는 파수 영역에서 logac와 logac를 일치

시킬 때 arbi가 계산될 수 있다. 한 주기의 양 끝

단에서는 기체에 대한 흡수가 거의 일어나지 않기 

때문에 이를 이용하여 arbi를 계산하였다.

3.3 공기 밀도 측정

3.3.1 압력에 따른 흡수선 측정

기체 챔버 내 공기 온도를 상온으로 유지시킨 채 

공기의 압력을 변화시키는 방식으로 기체 챔버 내부

의 밀도를 변화시켰다. 10 kPa부터 100 kPa까지 10
kPa 단위로 나누어 총 10개의 실험 조건을 생성하였

다. 각 실험 조건에서의 압력 설정은 브루돈 압력계

를 사용하여 수행되었다. 기체 챔버 내 시험 기체 압

력을 0 kPa으로 만든 후 logac가 측정되었으며, 기

체 압력을 변화해가며 logac를 측정하였다. 파수별 

흡광도 측정 시 노이즈를 최소로 감소시키기 위해 

128개의 주기를 모아 누적 평균하였다.
브루돈 압력계와 열전대에서 각각 측정된 압력과 

온도를 이용하여 Eq. 2로부터 이론적 파수별 흡광도

가 계산되었다. 계산된 이론적 파수별 흡광도는 측정

된 파수별 흡광도와 비교되었다.
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3.3.2 공기 밀도 산출

측정된 파수별 흡광도에 이론적으로 계산된 파수별 

흡광도를 선 맞춤함으로써 공기 밀도를 산출하였다.
선 맞춤은 한 주기 내 모든 데이터 포인트에 대해 측

정된 파수별 흡광도와 계산된 파수별 흡광도 사이의 

평균 제곱근 편차가 최소가 될 때까지 Eq. 2의 압력 

입력값을 변화시켜가며 수행되었다. 선 맞춤을 통해 

결정된 압력값과 열전대에서 측정된 상온의 온도값을 

사용하여 밀도의 측정값이 계산되었다. 시험 기체의 

밀도 측정값(test)은 부르돈 압력계를 사용하여 설정

된 기체 챔버 내 밀도값(testset)과 비교되었다.

Ⅳ. 결과 및 분석

4.1 압력에 따른 흡수선 측정 결과

Figure 5는 시험 기체의 압력 변화에 따른 로그 증

폭기와 2차 증폭기의 출력 신호 측정 결과를 1개 주

기의 시간 범위만큼 보여준다. 가로축은 시간으로,
주기의 시작점을 0으로 설정하였다. 시험 기체의 온

도는 298 K으로 유지되었다. 약 65와 140 s 근처에

서 각각 13156.62와 13156.28 cm-1의 파수를 가지는 

흡수선들의 존재가 확인되었다. 압력이 증가할 때 흡

수선의 세기와 선폭 모두 증가하는 것도 관찰되었다.

Fig. 5. Measured signal at different test gas
pressures, (a) Logarithm amplifier,
(b) Secondary amplifier

Fig. 6. Measured and theoretical calculated
spectral absorbance according to pressure

흡수선 주변 영역인 약 20~40 s 및 170~190 s

에서는 압력이 증가함에 따라 흡수가 발생하여 신호

의 높이가 점점 낮아져야 한다. 로그 증폭기 출력 신

호(logdc)는 압력이 증가함에 따라 흡수선 주변 영역

의 신호 높이가 점점 낮아짐이 관찰되었으나 AC 커

플링이 적용된 2차 증폭기 출력 신호(logac)는 압력

이 증가함에 따라 신호 높이가 높아졌다. 이는 2차 

증폭기 출력 신호의 경우 압력에 따라 흡수선 모양

이 변화하여 arbi값이 변화하였기 때문이다. 압력에 

따라 arbi값이 변화하는 것이 확인되었으므로 arbi
가 모든 압력 조건에 대해 각각 산출되었다.
흡수선 크기에 대한 노이즈의 세기를 관찰하였을 

때 로그 증폭기 출력 신호에 비해 AC 커플링이 적
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용된 2차 증폭기 출력 신호에서의 노이즈가 현저히 

낮은 것이 확인되었다. 2차 증폭기가 단순 증폭기인 

점을 고려하였을 때 AC 커플링 커패시터의 유무가 

노이즈 제거에 효과적임이 관찰되었다.
Figure 6은 2차 증폭기 출력 신호로부터 산출된 파

수별 흡광도 측정값, 이론적으로 계산된 파수별 흡광

도 그리고 이론적으로 계산된 흡광도를 측정된 값에 

선 맞춤한 결과를 보여준다. 또한 이론적으로 계산된 

파수별 흡광도와 측정값 사이의 잔차(Residual)가 계

산되어 각 그래프 하단에 같이 보여진다. 모든 시험 

기체의 압력 경우들에 대해 측정된 파수별 흡광도가 

계산된 파수별 흡광도와 일치하는 것이 확인되었다.

4.2 공기 밀도 측정 결과

Figure 7은 이론-실험 간 선 맞춤을 통해 측정된 

시험 기체의 밀도 측정값을 시험 기체의 설정 압력으

로부터 산출된 밀도 설정값과 비교한 것을 보여준다.
밀도 측정값이 밀도 설정값과 정확히 일치할 때 밀도 

측정값들은 Fig. 7 내에서 Y X 선상에 놓인다.
AC 커플링의 존재에 따른 밀도 측정의 정확도를 

관찰하기 위해 선 맞춤은 로그 증폭기 출력 신호와 

2차 증폭기 출력 신호에 각각 수행되었다. 실험 결과

로부터, 로그 증폭기 출력 신호와 2차 증폭기 출력 

신호로부터 산출된 각각의 밀도 측정값은 Y  X 선

에 크게 벗어나지 않는 것이 확인되었다. 이를 통해 

다양한 압력에 따른 밀도 측정값과 밀도 설정값의 

경향성이 상당히 일치함을 보여준다.
Figure 8은 로그 증폭기 출력 신호와 2차 증폭기 

출력 신호로부터 산출된 밀도 측정값들과 밀도 설정

값 사이의 오차를 보여준다. AC 커플링이 적용되지 

않은 로그 증폭기 출력 신호에서 산출된 밀도 측정값

은 낮은 밀도 실험 환경에서 높은 오차를 보인다. 낮

은 밀도 환경에서는 밀도 측정값의 작은 편차가 높은 

Fig. 7. Air density measurement results from the
output signal of the logarithm amplifier
and the secondary amplifier

Fig. 8. Density measurement error results from
the output signal of the logarithm
amplifier and the secondary amplifier

오차를 발생시킬 수 있으며, 밀도 자체의 편차는 최

대 0.12 kg/m3 이하이다. 0.3 kg/m3 이상의 공기 밀

도 환경에서는 두 출력 신호 모두 20%의 오차 범위 

내에서 밀도를 측정하는 데에 사용될 수 있음이 확인

되었다. 기존 연구[2,6,7]들의 기체 압력 혹은 밀도 측

정 정확성과 비교하였을 때 본 연구의 밀도 측정 과

정은 흡광도가 낮음에도 불구하고 높은 정확도를 가

진다. AC 커플링이 적용된 2차 증폭기 출력 신호는 

로그 증폭기 출력 신호와는 다르게 노이즈 세기가 현

저히 낮아 낮은 밀도 환경에서도 최대 16 %의 오차 

범위 내에서 밀도를 측정할 수 있음이 확인되었다.

Ⅴ. 결 론

본 연구에서는 레이저 흡수 분광 시스템을 구축하

여 좁은 시험 구간 내의 공기 밀도를 측정하였다. 약

한 산소 흡수선을 검출하기 위해 삼각 나선 모양 광

경로 사용을 통해 레이저 진행 길이를 확장하였으며,
로그 증폭기와 2차 증폭기를 사용하여 흡수선 신호

를 증폭하였다. 산소 분자의 760 nm 파장 대역의 

흡수선 신호가 측정되었다. 로그 증폭기 신호로부터 

파수별 흡광도를 계산하는 방법이 소개되었다. 기체 

챔버를 사용하여 상온과 10~100 kPa의 압력 범위를 

가지는 시험 기체 환경을 생성하였다. 시험 기체에서

의 파수별 흡광도가 측정되었으며, Voigt 프로파일을 

적용한 계산된 파수별 흡광도를 선 맞춤하여 밀도값

을 측정하고 설정된 밀도값과 비교되었다.
실험 결과, 밀도 측정값은 밀도 설정값과 최대 16 %

오차 범위 이내로 일치하였다. 로그 증폭기 또는 AC
커플링를 거친 2차 증폭기의 출력 신호 및 밀도 측정 

결과로부터 AC 커플링을 적용하였을 때 흡수선 신

호의 노이즈 감소 및 밀도 측정의 정확도 향상이 확

인되었다. 삼각 나선 모양 광경로 및 로그 증폭기를 
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사용한 본 TDLAS 시스템은 좁은 유로 내에서도 산

소의 흡수선을 검출하고 밀도를 측정할 수 있음이 

확인되었으며, 이는 비행 상태 진단 및 엔진 내부 유

동 측정 등에 사용될 수 있을 것으로 기대된다.
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