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서  론

혈관육종(Angiosarcoma)은 내피세포에서 발생하는 연

조직의 희귀한 악성 종양이다. 특히 머리와 목 부위에 많

이 발생할 수 있으며 국소적 확산과 동시다발적인 특성으

로 인해 급진적인 수술이 거의 불가능하기 때문에 총 두피 

조사는 악성 흑색종, 림프종, 균상 식육종 등과 같은 다양

한 암종을 포함하여 국소 재발을 방지하기 위한 방사선치

료가 시행되고 있다. 그러나 두피의 범위가 광범위하고 불

규칙하며, 정상 뇌 조직을 감싸고 있는 형태를 가지고 있어 

총 두피 방사선치료 시 정상 뇌 조직에 들어가는 방사선량

은 명확하지 않은 수많은 신경 병리학적 메커니즘을 통해 
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목  적 :	총	두피	방사선치료	시	정상	뇌	조직을	최대한	보호할	수	있도록	접선조사를	극대화하는	치료계획	및	

장비를	선정하고자	하였다.

대상 및 방법 :	인체	모형에	총	두피를	구획하여	치료	부위를	설정하고,	나선형	토모테라피(Helical	Tomo-

Therapy,	HT)	계획,	Complete	Block을	이용한	나선형	토모테라피(Helical	TomoTherapy	with	Complete	

Block,	HTCB)	계획	그리고	체적조절호형방사선치료(Volumetric	Modulated	Arc	Therapy,	VMAT)	계획을	

수립하였다.	모든	치료계획은	처방	선량(40	Gy)의	95%가	들어가는	치료계획	용적이	체적의	95%	이상이	될	

수	있도록,	Dmax가	처방	선량의	110%를	넘지	않게	하였다.	치료계획은	뇌를	포함한	손상	위험	장기의	선량	비

교를	실시하였으며	뇌	선량의	경우	Emami	등의	연구	결과의	정상조직	평가기준	체적을	참고하여	뇌	조직의	선

량을	평가하였다.

결  과 :	HT,	HTCB,	VMAT	각각	뇌	조직	선량	D33%는	21.68	Gy,	13.75	Gy,	20.89	Gy,	D67%는	7.06	Gy,	3.21	

Gy,	7.84	Gy,	D100%는	3.14	Gy,	1.75	Gy,	3.84	Gy,	Dmean은	16.64	Gy,	11.78	Gy,	16.64	Gy로	HTCB	plan에

서	전반적으로	선량이	낮았으며,	저선량은	5	Gy를	기준으로	체적을	구하였을	때	V5Gy는	각각	87%,	49%,	96%

로	나타났다.

이외의	시신경을	제외한 나머지(뇌줄기,	해마,	양측	안구)의	최대선량은	HTCB에서	가장	낮았다.

결  론 :	토모테라피에서	Complete	Block을	적용하였을	때	전체	뇌	조직의	선량	감소와	더불어	뇌에	포함된	

양쪽	해마	등의	손상	위험	장기의	선량을	가장	최소화해	방사선	유도	뇌	손상의	발생과	그로	인한	신경인지	기

능	감소	등에	대한	부작용의	확률을	줄일	수	있는	치료계획임을	확인하였다.	향후에는	총	두피	조사	이외에도	

다양한	부위에	치료되는	고리	형태의	표적(Ring	Target)에	대한	추가적인	연구를	진행하여	접선	조사에	대한	

이점을	확립하게	된다면	치료계획	시	접선조사	극대화를	위해	Complete	Block을	사용한	토모테라피를	적용

함으로써	선량적으로	유용한	결과를	얻을	수	있을	것으로	사료된다.

▶ 핵심용어 : 총	두피	방사선치료,	나선형	토모테라피,	Complete	Block,	체적조절호형방사선치료
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키는 것으로 알려져 있다.(1, 2)

이처럼 방사선치료로 인한 방사선 유도 뇌 손상(Radi-

ation-Induced Brain Injury, RIBI)은 측두엽 괴사 및 신

경인지 기능(Neurocognitive Function, NCF) 저하를 포

함한 후기 신경독성과 관련이 있어(3-6), 총 두피 치료 시에 

뇌 실질 선량과 함께 뇌에 포함되어 있는 여러 손상 위험 

장기들에 대한 선량 감소를 목적으로 다양한 연구가 진행

되어 왔다.(7-12)

초창기에는 주로 전자선 및 전자선과 엑스선을 병행한 3

차원 입체조형방사선치료(Three-Dimensional Confor-

mal Radiation Therapy) 요법이 이용되었으나 선원-피

부간의 거리(Source - Skin distance, SSD) 다양성 및 빔 

발생 각도로 인한 굴곡부의 선량 균질성이 저하되는 현상

과 조사면이 일치하는 접합부에서 고선량 및 저선량 영역

이 불필요하게 발생되는 제한점을 근거로 세기조절 방사선

치료(Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT) 

방식이 대안으로 대두되었다.(7, 10, 12)

세기조절 방사선치료의 경우 표적의 형태학적 특성상 다

엽콜리메이터(Multi-Leaf Collimator, MLC)를 변조하여 

접선조사를 이용하는 기하학적 특성이 요구되는데, 이는 

치료계획 방법 및 장비 선정에 따라 선량적 결과에 영향을 

줄 수 있다는 사례들이 보고 되어왔다.(8, 10, 12)

이에 본 연구에서는 정상 뇌 조직을 최대한 보호할 수 있

도록 접선조사를 극대화하는 Modality를 선정하기 위하

여 나선형 토모테라피(Helical TomoTherapy, 이하 HT) 

계획, Complete Block을 이용한 나선형 토모테라피 계

획(Helical TomoTherapy with a Complete Block, 이

하 HTCB) 그리고 체적 조절호형방사선치료(Volumetric 

Modulated Arc Therapy, 이하 VMAT) 계획에 대하여 비

교 분석 및 평가하였다.

대상 및 방법

1. 전산화 단층촬영 및 표적 구획

인체 모형(ATOM phantom, Sun Nuclear Corpo-

ration, AU)에 Hard bolus(EZ bolus, Klarity Madi-

cal Product, USA)를 적용하였고, 모의 치료 계획(CT-

simulation)을 위한 영상획득에는 Aquilion Exceed LB 

(Canon Medical System, USA) CT를 사용하였으며 슬라

이스 두께(slice thickness)는 3mm로 하였다.

획득된 영상에서 표적 윤곽과 인체 모형에 존재하지 않

는 양측 안구, 시신경, 수정체, 뇌줄기, 해마와 같은 정상 장

기의 경우 실제 해부학적 구조의 3차원 체적을 바탕으로 

참고하였다. 

표적은 총 두피를 임상표적체적(Clinical Target Vol-

ume, CTV)으로 구획하였고 이에 5 mm margin을 치료

계획용적(Planning Target Volume, PTV)으로 설정하

여 40 Gy(2 Gy/fx)로 처방선량을 설정하였다. 모든 치료

계획은 처방 선량의 95%(38 Gy)가 치료계획용적의 95% 

이상이 될 수 있도록, Dmax가 처방 선량의 110%를 넘지 

않도록 선량 계산하였다. 또한 MIM Maestro Software 

System(Version 7.17)을 이용하여 40 Gy가 PTV의 95%

를 포함하도록 정규화(Normalization) 시킨 후에 비교 분

석하였다.

1) 나선형 토모테라피(Helical TomoTherapy) 계획

토모테라피에서 전산화 치료계획 장치는 Precison(Version 

2.0.1.1, Accuray, USA)을 사용하였으며 뇌의 체적에 조

건을 설정하여 선량을 최적화시키는 방법의 일반적인 나

선형 토모테라피(HT) 계획과 지정한 체적에는 입사 선속

과 출사 되는 선속이 없도록 제한을 두어 선량을 최적화시

키는 기능의 Complete Block을 사용한 방법(HTCB)으로 

계획하였으며, 갠트리 기간(Gantry Period)이 장비 설명서

에 권고되는 수치인 20초에 수렴되는 변조 계수(Modula-

tion Factor)와 피치(Pitch)를 각각 적용하였고 조사면 너비

(Field Width)는 2.5 cm을 사용하였다. Complete Block

의 경우 뇌의 체적에서 각각 1 cm, 2 cm, 3 cm, 3.5 cm 

축소하여 치료계획 진행한 결과 치료계획 용적에 대한 선

량 조건을 충족하면서 정상 뇌조직을 가장 보호할 수 있었

던 크기인 좌우 방향으로 3 cm, 상하 방향으로 1 cm 축소

하여 정의하였고, 에너지는 6 MV, FFF(Flattening Filter 

Free)를 이용하였다.(Fig. 1, Table 1)
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2)  체적 조절 호형 방사선치료(Volumetric Modulated 

Arc Therapy, 이하 VMAT) 계획

VMAT 치료계획 장치는 RayStation(Version 5.0.2.35, 

Raystation laboratories, Sweden)를 사용하였으며 3

개의 호(Arc)를 이용하여 카우치(cauch) 각도 0°, 갠트리

(Gantry) 각도는 181°~179°로 설정하였고 콜리메이터 각

도의 경우 해마의 각도를 따라 315°, 45°, 0°의 조건으로 치

료계획 하였으며 에너지는 6 MV, FF(Flattening Filter)를 

이용하였다.(Fig. 2)

2. 치료계획 평가

접선조사를 이용하여 종양조직에 균일한 선량조사와 더

불어 정상장기의 선량감소 평가를 위하여 우선 선량분포

의 균질도(Homogeneity Index, 이하 HI) [식 1] 와 일치

도(Conformity Index, 이하 CI)[식 2] 를 구하였다.(13, 14)

HI =
D5%

------------------- [식1]
D95%

D_(5%) = Dose delivered to 5% of the PTV

D_(95%) = Dose delivered to 95% of the PTV

CI =
VRI

------------------- [식2]
TV

VRI = Volume of the reference isodose

TV = Target Volume

이는 CI 값과 HI 값 모두 1.0에 가까울수록 표적에 이상

적인 선량 분포임을 나타낸다.

또한 모든 치료계획은 선형가속기(Versa HD, Elekta, 

SE)와 토모테라피(Radixact, Accuray)를 통해 빔을 조사

하였고, 실제 선량차이(Dose difference, DD)와 거리상

Table 1. Comparison	of	treatment	plans	by	complete	block	size

Block 

size
PTV Brain OAR

D0.03cc V100%(%) D33% D67% D100% Dmean%

Brain 

stem

Optic_

pathway

Hippocampus_

Rt

Hippocampus_

Lt

Lens_

Rt

Lens_

Lt

Max* Max* Max* Mean Max* Mean Max* Max*

-1 cm 54.71 95.02 4.79 3.09 2.15 6.94 16 26.71 2.67 2.47 2.92 2.54 5.62 5.52

-2cm 46.67 94.99 11.67 3.37 2.21 12.05 10 12.51 2.83 2.62 2.96 2.66 4.89 4.77

-3 cm 43.63 94.99 13.75 3.21 1.74 11.78 5.97 9.72 2.7 2.45 2.82 2.47 4.01 3.77

-3.5 cm 44 95 28.71 8.02 2.84 19.38 7.54 9.16 5.25 3.78 5.74 3.86 4.34 4.21

* Max dose define 0.03 cc

Fig. 1. 	TomoTherapy	plan's	tangential	 irradiation	beam	

and	defined	blocks

Fig. 2. 	MLC	shape	when	using	tangential	 irradiation	at	

VMAT	plan
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의 일치(Distance-to-agreement, DTA)를 결합한 정량

적 평가 방법인 감마 지수(Gamma Index)를 이용하여 선

량 정확성을 검증하였다. 이를 바탕으로 검증된 치료계획

에 대한 손상 위험 장기인 양측 안구, 시신경, 수정체, 뇌

줄기, 해마의 선량 비교를 실시하였으며 뇌 선량의 경우 

평균선량과 저선량 영역(V5Gy)의 체적과 Emami 등의 연

구 결과의 정상조직 평가기준 체적을 참고하여 뇌 조직의 

1/3(D33%), 2/3(D67%), 3/3(D100%)의 선량을 평가하였고, 추

가로 각 치료계획의 조사시간(Beam on time, 이하 BOT) 

및 Monitor Unit(이하 MU)을 비교하였다.(15)

결  과

1.  치료계획용적(Planning Target Volume, PTV)에 

대한 평가

치료계획용적에 처방선량이 95% 포함되도록 정규화

(Normalization) 했을 때 HT와 HTCB, VMAT의 CI 값은 

모두 1.1이었고 HI 값은 각각 1.07, 1.07, 1.06 이었다.(Table 2)

또한 치료계획에 대한 선량 검증을 위하여 Delivery QA

를 진행하였고 본원 감마 통과 비율 3 mm, 3%(95% 신뢰

구간)의 기준을 충족하였다.(Fig. 3)

2.  손상 위험 장기(organ at risk, OAR)에 대한 선량 

비교

HT, HTCB, VMAT 각각 뇌 조직 선량 D_(33%)는 

21.68 Gy, 13.75 Gy, 20.89 Gy, D_(67%)는 7.06 Gy, 3.21 

Gy, 7.84 Gy, D100%는 3.14 Gy, 1.75 Gy, 3.84 Gy, Dmean

은 16.64 Gy, 11.78 Gy, 16.64 Gy로 HTCB plan에서 전반

적으로 선량이 낮게 나타났다.(Table 2, Fig. 4) 저선량은 

5 Gy를 기준으로 체적을 구하였을 때 V5Gy는 각각 87%, 

Table 2. Comparison	of	treatment	plans

Target Brain Efficiency

CI HI D33% D67% D100% Dmean MU BOT(SEC)

HT 1.1 1.07 21.68 7.06 3.14 16.64 5538 322

HTCB 1.1 1.07 13.75 3.21 1.75 11.78 8107 470

VMAT 1.1 1.06 20.89 7.84 3.84 16.64 1340 227

Fig. 3. 	Delivery	Quality	Assurance	about	treatment	plans

 a)	Helical	TomoTherapy

 b)	Helical	TomoTherapy	with	Complete	Block

 c)	Volumetric	Modulated	Arc	Therapy,

(a)

(b)

(c)
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49%, 96%로 나타났다. (Fig. 5)

이외의 선량에서도 같은 조건의 제한 값을 걸어 최적화

(Optimization) 한 치료계획에서 시신경을 제외한 나머지

(뇌줄기, 해마, 양측 안구)의 최대선량은 HTCB에서 가장 

낮았다.(Table 3)

3. MU 및 조사시간

방사선 치료의 효율성을 평가하기 위하여 MU 및 조사

시간을 비교하였으며, 조사시간은 HT와 HTCB, VMAT이 

각각 322, 470, 227초로 VMAT이 가장 낮았고, MU 값은 

5538, 8106, 1340로 VMAT에서 가장 낮은 결과치를 보였

다.(Table 2)

고안 및 결론

뇌에 대한 저선량 방사선 영향은 혈액 뇌 장벽을 교란하

기 때문에 방사선치료 유도 혈액 뇌 장벽 파괴와 그에 따른 

화학요법에 의한 신경독성을 저감하기 위해서는 해마의 선

량 감소와 더불어 전체 뇌 방사선량을 최소화하는 것이 중

요할 수 있다.(3)

이에 본 연구에서는 접선조사의 이점을 갖는 치료계획 

방법 및 장비 선정을 위하여 HT, HTCB, VMAT의 치료계

획에 대한 정상 뇌 조직에 들어가는 선량 분포를 비교하고 

평가하였다. 

그 결과 모든 치료계획에서 치료계획용적에 처방선량

Table 3. OAR	results	of	HT,	HTCB	and	VMAT	plan

HT HTCB VMAT

Brain stem Max* 7.13 5.97 6.16

Optic_pathway Max* 9.17 9.72 7.26

Hippocampus_RT
Max* 5.81 2.7 6.37

Mean 4.38 2.45 5.7

Hippocampus_LT
Max* 6.07 2.82 6.84

Mean 4.34 2.47 5.59

Lens_R Max* 4.02 4.01 4.75

Lens_L Max* 4.03 3.77 4.48

* Max dose define 0.03 cc
Fig. 4. 	Comparison	of	brain	dose

Fig. 5. Dose	distribution	of	the	brain	by	treatment	plan

1. Red Line - 40 Gy (100% dose)  2. Blue Line - 20 Gy (50% dose)  3. White Line - 5 Gy (12.5% dose)

V5Gy Dose distribution

HT 87%

HTCB 49%

VMAT 96%
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이 95% 포함되도록 정규화 했을 때 HT와 HTCB, VMAT 

plan의 CI 값은 모두 1.1이었고 HI 값은 각각 1.07, 1.07, 

1.06으로 치료계획 용적에 대한 평가 지수의 차이는 크지 

않았다.

그러나 뇌 조직 선량의 경우 HTCB plan에서 D33%, 

D67%, D100%가 13.75 Gy, 3.21 Gy, 1.75 Gy로 가장 낮게 나

타났으며 평균선량에서도 HTCB plan은 11.78 Gy이었고, 

HT와 VMAT plan은 16.64Gy로 동일하게 나타났다.

V5Gy의 경우 HT, VMAT plan에서 각각 87%, 96%로 나

타난 반면 HTCB plan에서는 49%로 최대 47%까지 저선

량 영역을 감소시키는 결과를 나타냈으며 해마 최대선량의 

경우 HTCB Plan에서 좌측 2.82 Gy, 우측 2.7 Gy에 비하

여 VMAT plan에서는 좌측 6.84 Gy, 우측 6.37 Gy로 약 

4 Gy 가량 줄일 수 있었다. 추가로 비교한 MU 값과 BOT

는 세가지 치료계획 중 VMAT plan에서 가장 낮게 나타

났다. 이러한 연구 결과를 통해 VMAT의 경우 MU 값과 

BOT가 낮다는 강점은 치료시간의 감소가 우선적인 환자

에게 유용할 것으로 사료되며, 더불어 토모테라피의 선량 

분포가 VMAT보다 이점을 갖는다는 기존의 연구 결과와

는 다르게 VMAT 또한 충분히 토모테라피와 비슷한 분포

의 정상 뇌 조직 평균선량을 구현해 낼 수 있다는 결과를 

확인할 수 있었다.(7)

그러나 신경인지 기능의 경우 낮은 선량에서도 영향을 

받을 수 있다는 점은 저선량 영역이 효과적으로 감소했던 

토모테라피가 좋은 대안으로 생각되며(16)

그 이유는 토모테라피는 구조적으로 등간격 빔 투영 

시 세기 변조를 할 수 있는 이진 다엽콜리메이터(Binary 

MLC)와 나선형 피치를 통해 모든 복셀에 대해 세기 변조

의 자유도를 높일 수 있는 고유의 기하학적 특성을 가지

고 저선량 영역을 효과적으로 제한할 수 있기 때문이다.(17) 

또한 RTOG 연구에 따르면 양성 및 저급(Low grade) 뇌

종양에 대한 분할 뇌 방사선 조사 시 회당 방사선량 2 

Gy(Equivalent dose in 2 Gy, EQD2)의 생물학적 등가 

선량(2 Gy의 α/β 비율을 가정)이 7.3 Gy 보다 큰 선량에

서 양쪽 해마의 신경 인지 기능 손상과 관련이 있다고 보고

된 바 있는데 Complete Block을 이용하였을 때 전체 뇌 

조직의 선량 감소와 더불어 뇌에 포함된 양쪽 해마 등의 손

상 위험 장기의 선량을 최소화할 수 있었으며, 이를 통해 

방사선 유도 뇌 손상의 발생과 그로 인한 신경인지 기능 감

소 등에 대한 부작용의 확률을 줄일 수 있는 치료계획임을 

확인할 수 있었다.(18)

추후에는 총 두피 조사 이외에도 복부 및 상지, 하지 등 

다양한 부위에 치료되는 고리 형태의 표적(Ring Target)

에 대한 접선 조사의 이점을 확립하는 추가적인 연구가 이

뤄진다면 환자와 치료실에 부담 요소를 증가시키지 않고도 

Complete Block을 사용한 토모테라피 치료계획을 적용

함으로써 선량적으로 유용한 결과를 얻어낼 수 있을 것으

로 사료된다.
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A Comparative Evaluation of Dosal Usefulness  
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Treatment Plans and Methods 
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Park byeal nim, Jung dong min, Kwon yong jae, Cho yong wan,  
Kim se young, Park kwang soon, Park ryeong hwang, Baek jong geol

Objective : The purpose of this study is to choose a treatment plan and equipment to maximize tangential irradia-
tion to protect the normal brain tissues as much as possible during total scalp irradiation. 

Subjects and Methods : After zoning the total scalp of a phantom and selecting a target area for treatment, the 
study made a Helical TomoTherapy(HT) plan, a Helical TomoTherapy with a Complete Block(HTCB) plan, and a 
Volumetric Modulated Arc Therapy(VMAT) plan. All of these plans made sure that the volume of a treatment plan 
with 95% of a prescription dose(40 Gy) would not exceed 95% of the entire volume and that Dmax would not be 
more than 110% of the prescription dose. The therapy plans compared doses among organs at risk of damage 
including the brain. Doses in the brain tissues were assessed based on the volumetric criteria for normal tissues 
in Emami et al. 

Results : HT, HTCB, and VMAT had a dose of 21.68 Gy, 13.75 Gy, and 20.89 Gy, respectively, in brain tissues at 
D33%, a dose of 7.06 Gy, 3.21 Gy, and 7.84 Gy, respectively, at D67%, and a dose of 3.14 Gy, 1.75 Gy, and 3.84 Gy, 
respectively, at D100%. They recorded a Dmean of 16.64 Gy, 11.78 Gy, and 16.64 Gy, respectively. These results 
show that the overall dose was low in the HTCB plan. When the volume of a low dose was calculated based on 
5 Gy, they recorded 87%, 49%, and 96%, respectively, in V5Gy. In addition, the maximum dose in the remaining 
organ(brain stem, hippocampus, and both lenses) except for the optic pathway was the lowest in HTCB

Conclusion : The findings demonstrate that TomoTherapy with a complete block minimized a dose in organs at 
risk of damage including the brain and hippocampus on both sides and accordingly reduced the probability of 
side effects such as radiation-induced brain injuries and a resulting decrease in neurocognitive functions. In ad-
dition to total scalp irradiation, if additional studies on ring targets treated in various areas are conducted to es-
tablish the benefits of tangential irradiation, it is believed that TomoTherapy using Complete Block can be used to 
maximize tangential irradiation in treatment planning.

▶ Keyword : Total scalp irradiation, Helical TomoTherapy, Complete Block, Volumetric Modulated Arc Therapy


